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Zur Beratung stehen Ihnen unsere technischen AuBenstellen zur Verliigung: 


fur Gro®-Berlin und die Lander Mecklenburg und Brandenburg: | 
OPTIK 
VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 
FOR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
Technische AuGenstelle Berlin (1) Berlin W 8 
MauerstraBe 92 und 9 


Fernsprecher 427451 
(42 7066) 


far die Lander Sachsen und Sachsen-Anhalt: 


OPTIK 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 
FOR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
Technische AuGenstelle Leipzig (10b) Leipzig N 22 


Max-Fechner-StraBe 15 
Fernsprecher §11 17 


far das Land Thairingen: 


OPTIK 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 


Technische AuGenstelle Jena (5b) Jena 
SchiilerstraBe 2 


Fernspracher 3541 
Hausruf 584 


ena wi ae 


OPTIK | | 
VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 


; FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
WEP J E N A SchillerstraBe 2 


Fernsprech-Sammel-Nr. 35 41 
Fernschreiber 329 Optik Jena 
Drahtwort Optik Jena 
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/7ur Beratung stehen Ihnen unsere technischen AuBenstellen zur Verfigung: 


fir GroB-Berlin und dle Lander Mecklenburg und Brandenburg: 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
Technische AuBenstelie Bertin (1) Bertin W 8 


MauerstraBe 92 und 9 
fernsprecher 427451 
(42 7066) 


far die Lander Sachsen und Sachsen-Anhait: 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER SETRIEBE 
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
Technische AuBenstelle Leipzig (10b) Leipzig N 22 


Max-Fechner-StraBe 15 
Fernsprecher 51117 


lie das Land Thiringen: 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER SETRIEBE 
1UR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
Technische AuGenstelle Jena (15b) Jena 


SchillerstraBe 2 
fernsprecher 3541 
tiausruf 584 


ORT LK 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 


FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
VEP J = N A SchillerstraBe 2 
Fernsprech -Sammel-Ner. 35 41 


fernschreiber 329 Optik Jena 
Drahtwort Ootik Jena 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000010002-2 


te, 
Py 
Tay, 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000010002-2 


Unser Lieferprogramm 1949 war infrige ausserordentlicher Nachfrage bald 
’ nach seinem Erscheinen vergriffen. Wir haben daher eine neve Auflage : 
fiir 1950 ausgearbeitet, deren Inhali auf Grund der erweiterten Produk- 
‘tions- und: Lieferméglichkeiten der ‘setricbe unserer Vereinigung erganzt 
\ worden ist. Dieses Lieferprograimn: 1950 legen wir hiermit vor. 


Das Programm unserer Vereinigurig wurde in zwei Hauptgruppen unter- 

teilt: : 

der erste Teil umfa8t den Industrie und Laborbedarf, 

der -zweite Teil den Bedarf der Arztc, Kliniken, Krankenhduser und ande- 
rer medizinischer. Interessenten. . 

Das vorliegende Lieferprogramm umfaS:. nur den ersten Teil, also die 

Gerite fir den Industrie- und Laborbedarf. 


Angebots- und Auftragsbearbeitung 


Wir empfehlen, Anfragen und Aufirige unmittelbar unseren im Liefer- 
programm angegebenen jewciligen Herstellerbetrieben zuzuleiten. Wir 
sind aber auch: gern bereit, Ihre Auftrage entgegenzunehmen. 


_Freigabeverfahren 


Soweit eine Freigabe erforderlich i:t, werden wir uns von hier aus um 
diese fur Sie bemthen. 


Lieferzeiten 


Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich, Zwischenverkauf vor- 
behalten. ; 


Erklirung der Angaben in Spalte ..Lieferzeit® ,  « 

JI/50 == lieferbar ab 11. Quartal 1950 

9/50 =: lieferbar ab September 1950 

2 Monate — licferbar 2 Monate nach Auftragseingang 


OPTIK 
Jena,im Januar 1950 Vereinigung Volkseigener Betriebe 
: , fiir feinrnechanische und optische Gerate 
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CZ 
Schott 
ROW 
FOG 
BFO 
ZGL 
FMD 
Massi 
Feinprtit 
MTG 
Phonix © 


Inj Bin 


Inj Kl 
Medi 


EGL 


Orthopddie 


Radiologie 


Elmed 
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Erklérung der Kurzbezcichnungen unserer Betriebe 


Optik Carl Zeiss Jena VEB {15 b) 
Optik Jenaer Glaswerk (15 b) 
Schott & Gen. VEB ' 
Optik Rathenower Optische Werke (2) 
VEB 

Optik Feinoptisches Werk (10 a) 
Gorlitz VEB 

Optik Brillenfabrik Oster- (19 a) 
burg VEB 

Optik MeB- und Zeichcngerdte- (19 a) 
bau Liebenwerda VEB 

Optik FeinmeS Dresden VER (10 a) 


Optik MaGindustrie Werdav VEB (10 b) 


Optik Feinpriif Schmajkalder. 
VEB 


(15 a) 


‘Optik MeBtechnik Glashitte VEB (10 a) 


Optik Phénix Réntgen:shren (18 b) 
Rudolstadt VEB 
Optik Injecta Berlin ViB (1) 


Optik Injecta Klingen‘hal VEB (10 b) 


Optik Medizintechnik (10 b) 
Leipzig VEB 
Optik Elektrogeratebau {10 b) 


Leisnig VEB 
Optik Orthopidie Kénicsee VEB (15 b) 


Optik Radiologie Gera VEB (15 b) 


Optik Elmed Hohennevendort VEB (1) 


Jena/Thiir, 
Carl-Zeiss-StraBe 1 
Fernsprecher 3541 
Jena/Thiir. : 
Otto-Schott-StraBe 9 
Fernsprecher 3551 . 
Rathenow 

DunckerstraBe 4 und § 
Fernsprecher 319 

Gorlitz 

FichtestraBe 2 
Fernsprecher 2197 
Osterburg/Altm. 
BahnhofstraBe 9 
Fernsprecher 147 

Bad Liebenwerda 
Stidring 6 

Fernsprecher 235 und 236 
Dresden N 23 © 
KleiststraBe 10 . 
Fernsprecher 52336 
Werdau/Sa. 

Postfach 22 . 
Ferrisprecher 2822 
Schmalkalden/Thiir. 
Weidebrunner Landstr. 48 
Fernsprecher 596 und 597 
Glashiitte/Sa. : 
Dresdener, StraBe 37 bis 39 
Fernsprecher 351 (357) 
Rudolstadt 
KatharinauerstraBe 2 
Fernsprecher Saalfeld 401 
Berlin-Weifensee 
Berliner Allee 107 bis 110 
Fernsprecher 35 13 26 und 
56 23 26 

Klingenthal/Sa. 

Postfach 125 

Fernsprecher 2019 

Leipzig N 22 

Eisenacher StraBe 72 
Fernsprecher 50438 
Leisnig/Sa. 

SchlieBfach 66 
Fernsprecher 131 
Konigsee/Thiir. 
Fernsprecher 366 und 455 
Gera/Thiir. 

Neue StraBe 16 
Fernsprecher 1276 
Hohennevendorf. bei Berlin 
Berliner StraBe 79 
Fernsprecher 
Birkenwerder 69 
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Liefer- | [Preie- | F . 
betrieb | Benennung El ictert 
| 
Arbeitsmikroskope 


nai aoe 


ROW | Kursmikroskop 
| mit rundem dreh- und zentrierbarem Tisch, 
| heb- und senkbarem Beleuchtungsapparat 

‘ mit 2teiligem Kondensor (seitlich ausklapp- 
‘ bar), Revolver fiir 4 Objektive, | 
| 


' Okulare 6X, 10x * 
Objektive 0,16/6 0,42/24 0,65/45 
: VergréBerungen 36- bis 450fach 1 | Itt/50 
| Waren-Nr. 37 14 20 \ 
| 
ROW | Atbeltsmikroskop W1—1 
| mit dreh- und zentrierbarem Rundtisch | i 
| (vereinfachtem Kreuztisch). heb- und senk- |,, 
barem Abbeschen Beleuchtungsapparat, | 
| 2teiligem Hellfeldkondensor (numerische : 
| Apertur 1,20), mit Irisblende und Farbglas- 
halter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter- | 
| scheibe blau und Mattscheibe, | 


i Huygenssche Okulare 6%, LOX, 12X » 
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 
0,65/45 1 
i VergréBerungen 36- bis 54Ufach 2 {2 Monate 
| Waren-Nr. 37 14 30 
| t 
CZ | Monokulares Arbeits- und Arztcmikroskop 
Lg OB : . 


mit monokularem Schragtubus. Schlitten- | 
| revolver 4X, Kondensor 1.2 mit Irisblende i 
| und Farbglashalter | 
;Achromatische Objektive 8/0.20 40/0,65 | 
90/1,25 ohne Irisblende ; 
. Huygenssche Okulare TAK. 10%. Kompen- | 
| sations-Okular 15x 
VergréBerungen 56- bis 1250fach | 

{ 

| 


3 |2 bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 14 30 


| 


CZ Mikroskop Lg OE, | 
wie LG OB, jedoch mit groBem KreuztischE, | i 


‘an Stelle des vereinfachten Kreuztisches B| 4 |3bis 4 Monate 
| Waren-Nr. 3714 40 | 


® 
5 
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“of 2 Preis- 
eae Benennung echlae, Lieferzeit 
CZ, Mikreskop Lg OG, 


wie Lg OB, jedoch mit viereckigem Kreuz- 
tisxch G. an Stelle des vereinfachten Kreuz- 


tisches 15 5 38 bis 4 Monate 
Waren-Nr. 37 14 40 


CZ Vorstehende Mikroskope (Lg OB, Le OE, 
Ig OG) mit binokularem Schrdgtifbus statt 
des monokularen Schragtubus ausgeriistet 


Mehrpreis 6 3bis 4 Monate 
Waren-Nr. 37 14 90 


HOW Arbeits- und Arzitemfkroskep 112—2 
mit dreh- und zentrierbarem Rundtisch 
{vereiniachtem Kreuztisch). mit heb- und 
senkbarem groBen Abbeschen Beleuch- 
tungsapparat, 3teiligem Hellfeldkondcnsor 
(numerische Apertur 1,40), mit verstell- 
und ausschwenkbarer Irisblende fir schiefe 
Beleuchtung, mit Farbglashalter, Dunkel- 
feldkondensor, Trichterblende, Revolver 
fiir 4 Objektive, Fillerscheibe blau und 
Mattscheibe 
Huygenssche Okulare 6%, 10X, 12% 
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 
0.65 ‘45 
Achromatisches Objektiv 1,30/100 homogene 
Olimmersion (auch fiir Dunkelfeldbeobach- 
tungen} 
VererdGerungen 36- bis 1200fach 7 3 Monate 
Waren-Nr. 37 14 90 


ROW Arbeitsmikroskop 132—5 mit Polarisations- 
einrichtung fir Chemiker, 
mit drehbarem Rundtisch mit Gradeintei- 
lunge. zentriert, ansetzbarem Polarisator 
und aufsetzbarem Analysator, mit heb- 
und senkbarem groGen Abbeschen Beleuch- 
lungsapparat, 3teiligem Hellfeldkondensor 
fiir Polarisation (numerischeApertur 1,40), 
nit verstelibarer und ausschwenkbarer 
Irisblende fiir schiefe Beleuchtung, Farb- 
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ae ; Preis- j : aa - 
Benennung: achltle} Lieferzeit 
Be: ig ae ee 


Liefer- 
betrieb | 
| glashalter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter- 
scheibe blau und Mattscheibe 

’ Huygenssche Okulare 6X. 10, 12 
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 
0,65/45 
Achromatisches Objektiv 1,30/100, homo-; : 
gene Olimmersion (auch fiir Dunkelfeld- by 
| beobachtungen) H 


VergréBerungen 36-- bis 1200fach : 8 
Waren-Nr. 371430 


3 Monate 


Forschungsmikroskope 


- ROW ' Arbeits- und Forschungsmikroskop 122—2 

. fiir Institute, Kliniken, Krankenhduser und 
Untersuchungsamter, mit zroBem 4eckigem). 
Kreuztisch, fest eingebaut, mit heb- und) 
senkbarem groBen Abbeschen Beleuch-| ° 
tungsapparat, 3teiligern Hellfeldkondensor 
(numerische Apertur. 1,40), mit verstell-j. 
barer und ausschwenkbarer [risblende fir 
schiefe Beleuchtung und Farbglashalter, 
Revolver fiir 4 Objektive, Jilterscheibe| i 
blau und Mattscheibe, | 
Huygenssche Okulare 6. 10>*:, 12 
Orthoskopisches Okular 17x 
, Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 
0,65/45 | 


Achromatisches Objektiv 1.30/100 homogerie 
Olimmersion (auch fiir Dunkelfeldbeobach-|' 
tungen) 


VergréBerungen 36- bis 1700fach 


9 | 3 Monate 
Waren-Nr, 37 14 30 . 


CZ Binokulares Forschungsmikroskop 
»Lumipan® 
mit im StativfuB eingebauter Beleuch- 
| tungseinrichtung, monokularem ufid bin- 
okularem Schrigtubus, Schlittenrevolver 
x | 
Apochromatische Objektive 10/0,30 20/0,65 
60/1,0 mit Irisblende, 
90/1,30 homogene Olimmersion, 


| 
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Liefer- 
betrieb 


CZ 


ROW 
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Benennung 


Preis- 


sebliie-; Lieferzeit 
sel 


:e 2 Kompensations-Okularen 5X, 7%, 10% | 


i Kompensations-Okular 15. Transforma- 

or fur 220V Wechselstrom, Lichtwurf- 
lampe 6V 15 W mit klarem Kolben, Licht- 
wurflampe 6V 15 W mit seidenmattierter 
Kalotte. ‘ 


Vergréverungen 50- bis 1350fach 
Waren-Nr. 37 £4 40 


Grofes Universalmikroskop Lu Wd E fiir 
Forschungszwecke 

fir bequemen binokularen Schriégeinblick, 
‘fubusschnellwechsel, Antrieb der Grob- 
und Feinbewegung unten. mit auswechsel- 
tarem Triebkasten mit Beleuchtungsspie- 


xel und Abbeschen Beleuchtungsapparat | 
mit Diaphragmentraver und seitlich ver- | 


stell- und drehbarer Trisblende, auswech- 
salbarem Tischtrager und groBem Kreuz- 


lisch E mit Héhenverstellung. 2linsigem | 
Kondensor 1.2, Schlittenrevolver fiir 4 Qb- | 


jektive 
Achromatiscne Objektive 80.20 20°0,40 


100.65 901,25. homogene Olimmersion mit : 


trisblende (auch. fiir Dunkelfeldbeobach- 
tungen) 

iw 2 Huygenssche Okulare 5”. 7%. 10™, 
VergréBerungen 40- bis 1350fach 

Waren-Nr. 371440 


‘Kameraniikroskop ,Mikrophot" 


mit eingebauter mikrophotovgraphischer 
Kinrichtung fir Normalfilm, mit eingebau- 
ter Kleinspannungslampe 6 V I5 W, mit gro- 
Bem deckigen Kreuztisch, heb- und senk- 
barem eroiien Abbeschen Beleuchtungs- 
upparat. Jteiligem Hellfeldkondensor (nu- 
merische Apertué 1.40} mit verstellbarer 
und ausschwenkbarer Irisblende fiir schiefe 
lieleuchtung, mit Farbglashalter, Revolver 
far 4 Obijektive 

fiuvgenssche Okulare 6%.10." .12.4, Photo-~ 
Okulare 67.. 10.4%, 12.4, 17K 


10 


11 


3 bis 4 Monate 


‘TV/50 


’ 
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: eat , Preis- 
Liefer | Benennung | rte Li Lieferzeit 
etrieb | 7 { sel . 


} 

Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24| | 
0,65/45 1,30/100 i | 
VergréBerungen 36- bis 1700fach 
Fir die eingebaute mikrophotographische| 
Einrichtung sind 2 auswechselbare Kasset-| 
ten mit Filmspulen fiir je 36 Aufnahmen | 
vorgesehen. Das Gerat besitzt Filmzahl- | : 
werk sowie Drahtausliser. Elektrisches' | 


und sonstiges Zubehér aut Anfrage :- 12] III/50 
_Waren-Nr. 37 14 60 


{ 

i 

Sondermikroskope | 
Kleinmikroskop 

ateiliges Objektiv, Okular 20X | 

VergréBerungen 50- bis 200fach { 
Waren-Nr. 371410 


ROW 


13 F Monat 
| 


CZ Binokulares Pripariermikroskop PM XVI 
mit 2Doppelobjektiven und 2 Okular-; 
paaren 

VergréBerungen 2,5- bis 40fach 

Waren-Nr. 37 14 60 


| 
i 
| 
14/ 11/50 


CZ Ausriistung wie vorhergenannt, jedoch er- 


! 

\ 

| 

i 

| 

| | 

, 

| 

giinzt durch zwei weitere Okularpaare und) 

ein Doppelobjektiv \ 
VergréBerungen 2,5- bis 63fach | 
Waren-Nr. 37,14 60 | 
' 
1 
| 
" 
1 


15 | 11/50 
{ 
| 
' 


16 | TV/50 


Pripariermikroskop ,,Citoplast“ 

mit eingebauten Schnellwechselobjektiv- 
Pharen. 

VergréBerungen 4- bis 100fach 

Waren-Nr. 3714 70 


CZ 


‘ | 
Metallmikroskope 
-GroBes Metallmikroskep mit Kamera 


»Neophot“ ! 171 3 bis 4 Monate 
Waren-Nr- 37 14 50 \ : 


i ' 


Mikrohirtepriifer —_, | 18) IV/50 
| Waren-Nr. 37 14 90 | 


CZ 


CZ 
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Liefer- Preis- 

betvieh Benennung schhie- Lieferzeit 

CZ Fiir Dunkelfelduntersuchuneen: 
Achromatisches Objektiv 90/1,25, 
homogene Olimmersion mit Irisblende 19. 1 bis 2 Monate 
Waren-Nr. 37 4 90 : ® 

CF, Kardloid-Dunkelfeld-Kondensor 20 | 1 bis 2 Monate 

: Waren-Nr. 371490 
Oe * Phasenkontrasteinrichtung 


fir Stativ I.e und andere bestehend aus: | 
Achromatischen Objektiven | 
Mh 10/0.30 Ph 20.0,40 | 

Hh 40°0.65 Ph 90/1.25 l 
ze}bertinfilter. Phasenkondensor und Hilfs- ' 


mikroskop ' 21 12 Monate 
Waren-Nr. 37 14 90 i : 


ae, Phasenkontrastelnrichtung 
fir Mikroskop .Lumipan“. Ausriistung | 
wie vorstehend, jedoch an Stelle des Pha- 


=enkondensors mit Phasenkontrastblende 22 '2 Monate 
Waren-Nr. 37 14 90 


Uy, Polarisationseinrichtung 
bestehend aus: 
Filter-Polarisator, Filter-Analysatar, Kom- 


pensator RI und Kompensator 1/4 4 - 23 2 Monate 
Waren-Nr. 37 1490 : 


cy, Vertikalkamera ,,Standard 9.12" 
mit Beleuchtungseinrichtung. Lichtab- 7 
schluBhiise fiir den Tubus des Mikro- 
skopes, Einstellupe 6°“, Schutzfijter, Spie- 
xvlreflexaufsatz. Tgmear 1:4.5f << 13.5 em 
in Sonderfassung, Einstellfassung, Trans- | 
iormator fur 220 V Wechselstrom, Licht- 
wurfiampe 12V 100 W 24 2 Monate 
Waren-Nr. 37 14 80 


CZ Lumineszenzelnrichtung 25 2 Monate 
Waren-Nr. 37 1430 


10 
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Lele | 
betrieb 


Preis- | : 7 ; 
seblis-| Lieferzeit 
jsel H 


Benennung 


CZ Mikroskopierleuchten 
-( Mikroskopierleuchie A auf Verbindungs- 
schiene, mit Neutralglas, Transformator tir! 
1220V Wechselstrom, Lichtwurflampe 6V 
| 15 W mit klarem Kolben 
Waren-Nr. 37 14 90 
{ 


4 


26 |2 Monate 


CZ Mikroskopierleuchte B 
an senkrechtér Siiule in der Hohe verstell- 
bar und neighbar, auf birnenférmigem FuB 
mit Verbindlungsschiene, Neutralgias, Trans- 
‘formator fiir 220 V Wechselstrom, Licht- 
wurflampe 6V 15 W mit klarem Kolben 
Waren-Nr. 37 1490 


CZ Mikroskopierleuchte C 

mit Stativ-Verbindungsschiene, Blaumatt- 

scheibe und Gliihlampe 2:0 V 25 W 
! Waren-Nr. 37 14 90 

| 

ROW | Kursmikroskopierleuchte 

kugelférmig, zur gleichzeitigen Beleuchtung 

von mehreren Mikroskopen, fiir Glihlam- 

pen 40 bis 60 W 

| Waren-Nr. 37 14 90 


27 {2 Monate 


;2 Monate 


28 


| 
| 
| 
i 
ROW _| Mikroskopierleuchte | 
| mit Saulenstativ, verstelIbar und neigbar, 
mit Spezialkondensor und Halter fiir Filter | 

'und Mattscheibe, Kleinspannungslampe | oe 

|6V 15 W 30 es 

i 
i 
| 
| 
, 


+ 
er a I 
€ 
- ’ x 


i Waren-Nr. 37 14 90 
i : 

| dazu 

ROW : Transformator zur Mikroskopierleuchte fiir : 
| 220 V Wechselstrom ‘ 31 5 
Waren-Nr. 36 al 10 
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Listers «3 ' ; Preis- 
betrieb , Benennung j scblise Lieferzeit 


CZ | Universal-Mefimikroskop i 
MeBbereich 100mm “ 200 mm, 
mit Revolverokuliarkopf mit Strichplatte! 

_»W 2 fiir Metrisches Gewinde und Whit-/ 
worth-Gewinde und WinkelmeSstrichplatte, | 
Me8schneideneinrichtung, 1 Paar Spitzen- | i 
bécke, 1 Priiflehre, Hilfseinrichtung zumi i 

i 
{ 


“ ' Zentrieren der Glihlampe 32; 
Waren-Nr. 37 55 14 


CZ : Grofes Werkzeug-Mikroskop . ; : 
| MeBbereich 50 mm X 150 mm. i { 
* mit Strichplatte ,.W 2" fiir Metrisches Ge-! i 
- winde und Whitworth-Gewinde mit Win-! i 


: kelmeBstrichplatte und kleinem Zubehéri 33 | IV/50 
: Waren-Nr. 3755 14 i i 


a 


CZ ’ Kleines Werkzeug-Mikroskop 
MeBbereich 25 mm X 75 mm, i ! 
. mit Revolverokudarkopf, Profilstrichplatte! 
W 2‘ fiir Metrisches Gewinde und Whit-| { 
i 


wvorthe Gewinde, Spezialobjektiv 2X | 34 
Waren-Nr. 37 $5 14 ! 


ae 


CZ ’ Kleines Werkzeug-Mikroskop i 
MeBbereich 25 mm X 75mm, ; 
aAusristung wie vorher genannt, jedoch an| 
Stelle des Revolverokularkopfes .,W 2“ mit} 7 
WinkelmeBokular i 35 :11/50 
Waren-Nr. 37 55 l4 H 


CZ Kleines Werkzeug-Mikroskop : 
MeBbereich 25 mm X 75 mm, i : 
Ausriistung wie vorhcr genannt, jedoch mit} t 
Revolverokularkopf mit Profilstrichplatte'! ; 

W 2" und WinkeimeSokularkopf ' 36 11/50 
Waren-Nr. 37 35 14 i 


CZ ‘@u den vorgenannten Geraten i 
Universal~MeBmikroskop 
groBem Werkzeug-Mikroskop 
kleinem Werkzeug-Mikroskop 
kénnen Projektions-Einrichtungen geliefert 
werden. 
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nee | Benennung 


Preis- 


eehlGe- Lieferzeit 


_ CZ - | Universal-Liingenmesser 
MeBberéich fiir Abscluimessungen 0 bis 
100 mm, ftir Vergleichsmessungen maximal 
0 bis 400 mm, 
fiir AuBen- und Innenmessungen, mit elek- 
trischer Tnnenmefeinrichi tung von 1 mm an 


aufwarts 37 {[II/50 
Waren-Nr. 37 55 14 


CZ Abbe-Langenmesser mit senkrechtem 
Stinder 
MeBbereich 0 bis 100 mm, 
mit MeBtisch geriefelt, ein MeGhtitchen mit 


“ Kugelflache 38 {[I/50 
Waren-Nr, 37 55 14 


CZ MeBmikroskop mit horizontaler Tischver- 
schiebung 0 bis 50 mm 
mit infachem MeBtisch, Tubus fiir Gerad~- 
einblick, mit einstellbaren Okular es mit 


Strichkreuz, Achromat 3°: 39 {[I/50 
Waren-Nr, 37 55 14 » 


CZ | MeBmikroskop 
wie vorher genannt, aber mit Tubus fiir 
Schrageinblick ; 40 {1/50 
Waren-Nry, 37 55 14 


CZ -|MeB8mikroskop mit horizontaler Tischver- 
schiebung 0 bis 50 mm 

. {mit Kreuztisch, Tubus fur Geradeinblick, 

*jmit eifstellbarem Okular 7, mit Strich- 


kreuz, Achromat 3X 41 {1/50 
Waren-Nr. 37 55 14 


CZ MeB8mikroskop 
wie vorher genannt, aber mit Tubus fiir 
Schra&geinblick 42 [1/50 
‘Waren-Nr, 3755 14 
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Liefer- { Peete 
betrieb Benennung sche, Lieferzeit 
CZ | Einbau-Mikroskop | 
/Mmit Revolver-Okularkopf mit Strichplatte!” | 
||, W 2" fir Metrisches Gewinde und Whilt-! I 
worth-Gewinde (passend fiir Lindner-Ge-! { 
' windeschleifmaschinen) : 43:1 11/50 
| Waren-Nr. 37 45 14 F ! ; 
CZ | Einbau-Mlkroskop i 
-mit einfachem Okular ohne Strichplatte; 44 [| 11/50 
*-  Waren-Nr. $755 14 i : 
. 
: a 
7 
{ | i 
! i 
' | { 
: | FO | 
| | 
| | 
| | 
i 1 
| | | 
| | 
| ; = 
| i 
I 
| ' . 
i 
| | 
} H i 
| 
‘ i i 
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. P; Ms 
Lieter. | Benennung [st Lieferzeit 


Be. 


CZ Interferenz-Komparator 

zur Absoh#t- und Vergleichsmessung von 
Parallel-EndmaBen sowie zur Ebenheits- 
priifung an Parallel-Endmafen, Stahlplan- 
platten und Planglasplatten mittels Inter- 
ferenz des Lichtes in den Farben der Spec- 
tra von Helium und Krypton (Neukon- oe 
struktion) 45 |} in Vor- 

Waren-Nr. 3755 12 bereitung . 


CZ Oberflachenpriifgerit nach Prof. Schmaltz 
zur Priiftung und Messung von Bearbei- ; 
tungsspuren an ebenen oder zylindrischen| — : 
Arbeéitsstiicken nach dem Lichtschnittver- Lf 
fahren. MeBbereich 0,5 bis 50 ph 


(Neukonstruktion) 46 |I1/50 
Waren-Nr. 37 55 17 «& 


CZ Ultra-Optimeter 
Me&bereich 0 bis 250mm, Teilungswert 0,2, 
, mit Hilfseinrichtung zurn Messen von End-|_. 
maBen (Neukonstruktion) 47 | 1/50 
Waren-Nr, 375511 


7 CZ Kérperthermométer ; : 
MeSbereich %4 bis 26" C, in 0,5° geteilt “!~ 48 | 1/50 
Waren-Nr, 37 59 00 


CZ Optimeter mit senkrechtem: Stinder 
MeRRbereich 0 bis 180 mm, Teilungswert 1 p, 
mit geriefeltem Tisch und je 1 MeBhiitchen 
mm Durchmesser und Schneide 1,5 mm, 
it Feinsteinstellung im Optimeterrohr. 49 | 1/50 
Waren-Nr. 375511 : 


CZ Feinme8i-Lupe 
. in Holzkapsel, Vereihering 10, MeB- 


bereich 10 mm, Teilungswert 0,1 mm 50 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 19 


» 
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priifgerite 


Se come aaa faeer 
betrieb | Benennung jechlds- Lieferzeit 


CZ | Optischer Tellkopf } 
| Teilungswert 5”, i 
‘zum Herstellen und Priifen von Teil-~ 
scheiben, Verzahnungen u. dergl. (Neu- ! 


konstruktion} | Si Irv/s50 
Waren-Nr. 37 58 12 . i 


Cz | Winkelilbelle mit Mikroskop : 
, Teilungswert 1’, 
; Zum Ausrichten von ebenen und zylindri- | 
heaven Koérpern unter einem beliebigen 

Winkel (Neukonstruktion) | §2 

Waren-Nr. 3755 13 t 


taviee ae ep ncn a 
a 
oO 


Cz Optischer Universal-Winkelmesser : 
Teilungswert 5’, i 
| mit je 1 Schiene 150 &nd 300 mm lang | 53 
: Waren-Nr. 3755 19 é | 


Massi | Mechantecher Winkelmesser 
'(Katalog-Nr, 1650) | 
| aus Stahl. einstellbar auf Winkelwerte von | 
- 10 bis 170° 
iSchienenlange 80mm 
A 120 mm 

| Waren-Nr. 37 65 41 ‘ 


= = 
wi 
a] 


| 54 [1 Monat 
; 55 |1 Monat - * 


| 
i 
i 
| 
Massi “| Komblinierter Winkelmesser 
(Katalog-Nr. 1654) 

Teilkreis in 290° getcilt, auf dem Lineal | 
4 Teilungen (Vorderseite */: mm und a 

Zoll, Riickseite '’s mm und '/ss Zoll) 
Schienenlange 220 mm | 
| Waren-Nr. 37 55 41 
i 


56 jsogprt 


Massi | Kombinlerter Winkelmesser | 
| (Katalog-Nr. 1656) i | 
_wie vorher genannt, jedoch mit Zentrier- ’ | 
und Winkelfu8, auf dem Lineal 2 Teflungen | 
‘(auf Vorderseite 41 mm und 1's mm) | 
; Schlenenlinge 300 mm i §7 11 Monat 

500 mm i 58 int 

| Waren-Nr. 37 85 41 : 
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priifgerite 
Liefer- : et ; as 
beteb Benenaeny aoe os epi Lieferzeit . 
Massi Universal-Winkelmesser 


(Katalog-Nr. 1660) 
Teilkreis ist in 490° geteilt. Mit Hilfe der 
Nonius-Anzeige kénnen *‘/12° (<= 5’) abge- 
lesen werden ‘ 
Schienenlaénge 200 mm 59 sofort 

_ 800mm . | 60 | sofort 
Waren-Nr, 37 55 41 a 


Massi FufS fiir Winkelmesser (Katalog-Nr. 1660) 
mit Prisma und Klemmschraube zum Auf- : 
stellen des Winkelmessers auf der AnreiB- 
platte 61 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 41 . 


Massi Winkelmene mi drehbarer Gradscheibe ' 
(Katalog-Nr. 1670) 
Teilkreis in 290° getcilt. auf dem Lineal 
2 Teilungen (4/1 mm und '’2 mm) 
Schienenlinge 200 mm 62 | sofort 
500 mm 63 | sofort . 
Waren-Nr, 37 55 41 
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Massi ‘ Parallel-EndmaBe in Satzen t 
(Katalog-Nr. 4030) i 

. Genauigkeit nach DIN 861/17 (handgelappt) | 

Satz 86tcilig, Zusammenstellung: | 

’ 9 Stiick 1,001 bis 1,008 mm | 

um 0,001 mm steigend i 

49 Stick 1,01 bis 1,49 mm | 

\ 

| 


um 0.01 mm steigend 
_ 19 Stick 0,5 bis 9,5 mm 
» um 6,5 mm steigend 
: 9 Stick 10,0 bis 90,0 mm 


; um 10,0 nun steigend 
Waren-Nr. 37 58 23 


84 | 2 bis 3 Monate 


} 
t 
{ 
i | 
Massi : Satz 45teilig, Zusammenstellung: | 
9 Stiick 1,001 bis 1,009 mm ¢ | 
um 0.001 mm steigend 
: 9 Stick 1,01 bis 1,09 mm 
‘um 0,01 mm steigend 
' 9 Stick 1,1 bis 1,9 mm 
‘um 0.1 mm steigend 
9 Slick 1,0 bis 9,0 mm | ; 
; um 1,0 mm steigend 
: 9 Sttick 10.0 bis 96,0 mm | 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 


‘um 10,0 mm steigend 
Waren-Nr. 37 55 23 


65 | 2 bis 3 Monate 


x 


| Satz 3lteilig. Zusammenstellung: 
| 9 Stiick 1,01 bis 1,09 mm 

; um 0,01 mm steigend 

9 Stiick 1,1 bis 1,9 mm 

um 0,1 mm steigend 

10 Stiick | bis 10 mm 

um I mm steigend 


Massi 


i je 1 Stiick 20, 25 und 50 mm 66 | 2bis 3 Monate 
: Waren-Nr. 37 58 23 


t 
Massi | Satz Steilig, Zusammenstellung: 
| 9 Sfiick 1,001 bis 1,009 mm 
i um 0,001 mm steigend - 67 | 2 bis 3 Monate 
' Waren-Nr. 37 38 23 
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‘ Lise Benennung : tclio| Lieferzeit 
“ — ie i. tetra aS ROE mer. — - a a he i 
Massi Endmaf-Zubehér (Katalog-Nr. 4031) 
enthaltend 
F je 1 EndmaBhalter 50, 190 und 200 mm, 
1 Fu8 zum Aufstellen der Halter, 
je 1 Paar Me@schnidbel 5, 10 und 15 mm, 
je 1 Paar MeBschnabel 190 und 150 mm, 
je 1 Anrei®- und Zentrierspitze, ; 
1 Dreikant-Haarlineal 75 mm 68 | 2 bis 3 Monate 
CZ Parallel-Endmafe in Satzen 
Genauigkeit iiber DIN &61/I (ngaschinen- F 
gelappt) «| 69 jin Vor- 
Waren-Nr. 37 55 23 bereitung 
Waren-Nr. 37 55 23 
CZ Planglasplatte 
Nr. 1 Ebenheit 0,24, 45 mm Durchmesser, : 
Dicke Ti mm , 70 | sofort 
Waren-Nr. 3741 35 
CZ Planglasplatte 
Nr. 2 Ebenheit 0,1, 45 mm Durchmesser, 
Dicke 11 mm 71 |sofort . 
Waren-Nr. 3711 35 5 
CZ Planglasplatte 
Nr. 3 Ebenheit 0,2 u, 60 mm Durchmesser, 
Dicke 15 mm 72 | sofort 
Waren-Nr. 37 11 35 : 
CZ Planglasplatte 
Nr. 4 Ebenheit 0,1 u, 60 inm Durchmesser, 
Dicke 15 mm 73 | sofort 
Waren-Nr, 3711 35 
CZ Planparallele GlaspriifmiSe ‘ 
‘ Satz 1, enthaltend 4 Priifmafe 3 
12,000 12,120 12,250 12,376 mm 74 |sofort 
Waren-Nr. 3711 35 
CZ Planparallele Glaspriifmafe 
‘ "Satz 2, enthaltend 4 Priifma8e e 
24,000 24,120 24,250 24,370 mm “75 | sofort 
Waren-Nr. 3711 35 a 
at 4 19 
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‘ofor. | ’ Preis. | 
bees | emennung ste Linferseit 


Massi Gewinde-Feinme8schraublehre : 

(Katalog-Nr. 4300) ‘ 

: mit auswechselbaren Eins&tzen, Spindel-! 

i steigung 0,5 mm H 

‘ Genauigkeit nach DIN 8631! | 

| Teilungswert 0,01 mm 
MeBbereich Obis 25mm 


78 12 Monate 
! MeBbereich 25 bis 50mm . | 7712 Monate 
Me&bereich 50bis 75 mm | 78/2 Monate 

if 


MeB8bereich 75 bis 108 mm 79 {2 Monate 


¢ 

} 

| 

Waren-Nr. 3755 33 { 
dazu i 

| Einsitze fiir Metrisches Gewinde und Whit-| 

| worth-Gewinde 

{ 

] 

j 


Cz 
{zur Messung des Flanken-Durchmessers | 
‘von Gewinden nach der Dreidraht-MeB- 
_ methode, fur Feinme8-Schraublehren mit 
| 8 mm Spindel- und Ambo8-Durchmesser | 
' oder fiir mechanische und optische Fein-| 
itaster mit MeGhiitchen und Tisch vor 
38 mm Durchmesser i 
| 0,17 0,185 0,22 0,25 0,28 0,335 0,39 0,455 | 
: 0,53 0,62 0,725 1,1 1,35 1,65 2,05 2,55 | 
: 3,2 mm Durchmesser i 
_Jeder Satz besteht aus, drei MeGdrahter 
und 1 Paar Schuhen. 
' Komplette Zusammensetzung der Sd&tze 
1 bis 17 und 22 80 ; 11/50 
Waren-Nr. 37 55 38 


GewindemeBdrahte ; 


Massi | Normal-Gewindelehren 
: fir Metrisches Gewinde nach DIN 13 
| 
{ 


| M3 bis M10, M14 bis M 24, M27 bis M52 4 bis 6 Monate 
| Waren-Nr. 3755 22 i 
: : 

Massi | Gewinde-Grenzlebren fiir Metrisches Ge-' 

Feinpriifi winde und Metrisches Feingewinde i iauf Anfrage - 
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aa are Preis- 7 . 
achids Lieferzeit 
se. 


pe Benennung | 


MaBstabe 


Massi Diinne StahlmaGstébe (Katalog-Nr. 1002) 
‘Hochkanten geschliffen, zehadrtet, mm-Tei-! 
‘lung, feingerissen 


Lange 300mm 83 | 2 Monate 
500 mm 84 | 2 Monate 
1000 mm : 85 | 1 Monat 


Waren-Nr. 37 55 31 


Biegsame Stahlmafstibe (Katalog-Nr. 1014) 


Massi 
aus gehértetem Uhrfederstahi, 
mm-Teilung, feingerissen 
Lange 100mm 86 | sofort 
“120 mm 87 | sofort 
150 mm 88 | sofort 
200 mm 89 | 2 Monate 
300 mm 90 | 2 Monate 
500 mm 91 | 3 Monate 
‘Waren-Nr. 37 53 31 
Massi Arbeits-MaBstabe (Katalog-Nr. 1070) 
Genauigkeit nach DIN 866/II 
| Teilung in 4/1 mm 
Lange 500mm : 92] 2 bis 3 Monate 
1000mm : 93] 2 bis 3 Monate 
2000 mm 94! 2 bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 31 
. ¥ 
Massi Arbeits-MaRstiébe (Katalog-Nr. 1080) 
Genauigkeit nach DIN 866/I : 
Lange 500mm. 95 | 3 Monate 
1000 mm 96 | 3 Monate 
2000 mm _97| 3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 31 
Massi | MaBstabe mit SchwindmaBen auf Anfrage 


Waren-Nr, 37 55 31 


Pa 
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Liefer- | Preis | 


bettie Benennung _teblies Lieferzeit 
\ aed t 
' Lineale 
Massi i Werkstattlineale (Katalog-Nr. 1130) f | 
* ' Genauigkeit nach DIN 874 : 
: Lange 500mm : 98 |2 bis 3 Monate 
1000 mm ‘ 98 13 Monate 


2000 mm i 100 [3 Monate 
i Waren-Nr. 37 53 25 : 


| Haar- oder Messerlineale (Katalog-Nr. 1380) 
Genauigkeit nach DIN 874, : 
 dienen zur Kontrolle der Flichen an Ma-' i 
* schinen, an Lehren und MeBzeugen auf! : 


4 
2 
an 
2 


: Ebenheit 
; Lange 75mm i 101 ; sofort 
i 100 mm | 102 | sofort 
| 125 mm i 103 ; sofort 
i 150 mm = 104 | sofort 
1 175 mm ; 105 | sofort 
H 200 mm - 106 | sofort 
250 mm . 107 | sofort 
300 mm : 108 | sofort 
500 mm : 108 | sofort 


| Waren-Nr, 37 55 25 i i 


Feinpriifi Haar- oder Mecsserlincale 
: Genauigkeit nach DIN 874 
‘ gur Aussehaltung des Einflusses der Hand- : i 
' warme mit Isoliergriff versehen : | 


‘Lange 753mm : 110 jsofort 
100 mm : 211 {sofort 
125 mm 112 isofort 
150mm , 113 ;sofort 
200 mm | 114 jsofort 
300 mm : 115 isofort 


Waren-Nr. 37 55 25 : i 
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Preis- 
schliis4 Lieferzeit 
rel 


betrieb ‘Benennung 


Massi Normalwinkel ohne Anschlag 
(Katalog-Nr. 1300) 
Genauigkeit nach DIN &75 


‘mit gleichstarken Schenkeln, Stahl gehartet fr 

Schenkellinge 100/ 70mm 116 | 2 bis 3 Monate 
150/100 mm / 117 | 2 bis 3 Monate 
200 / 180 mm 118 ! 2 bis 3 Monate 


300 / 200 mm 119 | 2 bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 25 oy ; = 


i 


Massi Werkstattwinkel (Katalos-Nr. 1360) 
Giitegrad II nach DIN 75, ohne Anschlag 


Schenkellange 100/ 70mm 120 ‘sofort 
150/100 mm 121 | sofort 
200 / 180 ram ; : 122 | sofort 


Waren-Nr. 37 55 25 


Feinpriif| Haarwinkel, gehirtet 


Schenkellinge 75/ 50mm 123 | sofort 
100/ 70mm | 124 | sofort 
150/100 mm 125 ' sofort 
200 / 130 mm 126 | 


sofort 
Waren-Nr. 37 55 25 . 


Genauigkeit nach DIN 875 
mit gleichstarken Schenkeln, Stahl gehdrtet 


Massi Anschlagwinkel (Katalog:-Nr. 1302) | 


Schenkellénge 100/ 70mm ; 127 |1 Monat 
- 200/130 mm 128 12 Monate 
300 / 200 mm 129 |}2 Monate 


Waren-Nr. 87 55 25 


Massi Werkstattwinkel (Katalog-Nr. 1364) | 
wie Katalog-Nr. 1360, jedoch mit Anschlag | 
Schenkellinge 100/ 70mm , | 130 | sofort 
500 / 250 mm | 131 | sofort 


Waren-Nr. 3755 25 


23. 
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ane | Preis- | 
Leiaats ; Benennung [soble: Lieferzeit 


Feinprif: Anschlagwinkel 
‘mit gleichstarken Schenkein, gehirtet 


Schenkellinge 100/ 73mm 132 . sofort 
150 / 106mm 133 | sofort 
200 / 130 mm 134 :2 Monate 


: 250 / 165 mm 135 (2 Monate 
Waren-Nr. 37 55 25 : 


Massi i Anschlagwinkel 
: mit starken und schwachen Schenkeln, 


: geschliffen 

Schenkelliinge 50/ 40mm 136 .1 Monat 
76/ 50mm 137 ¢ sofort 
100/ 70mm 1388 1 Monat 
200 4130 mm : 138 2 Monate 
300 / 206 mm 140 |3 Monate 


’ Waren-Nr. 37 55 25 


Massi : GroBe Winkel auf Anfrage 
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Licter ‘Benennung (si Lieferéeit 
Massi Tuschierplatten (Katalog-Nr. 1259) 
, Genauigkeit nach DIN 876 ‘ 
GrauguB 
MaS8 300mm X 300mm | 141 |1 bis 2 Monate 
400mm X 400 mm 142 | 1 bis 2 Monate 
500mm 500mm 143 | 1 bis 2 Monate 
800 mm < 500 mm. °144 1/3 Monate — 
(1000 mm X 750mm 145 |auf Anfrage 
1000 mm ‘1000 mm 146 |auf Anfrage 
Waren-Nr. 87 55 26 
Massi. Tuschierlineale (Katalog-Nr. 1275) 
GraugyB 
MaB 1000 mm * 70mm 147 | 1 bis 2 Monate 
: 1500 mm X 80mm 148 | 1 bis 2 Monate 
2000 mm * 90mm 149 | 1 bis ‘2 Monate 
3000 mm X* 110mm 150 | 1 bis 2 Monate 
Waren-Nr. 37 55 26 es 
Massi _| Richtschienen (Katalog-Nr. 1292) 
Graugu8B, mit Handgriffen zum Abrichten } 
und’ Tuschieren von Pr ismen-Schlitten- 
‘Fiuhrungen, 3 Flichen enggeschabt, jeder 
Kantenwinkel 60° 
MaB8 250mm XX 45mm ; . | 151 ]1 bis 2 Monate 
500 mm X 75 mm ; 152 | 1 bis 2 Monate 
1000 mm X 100 mm 153 |1 bis 2 Monate 
Waren-Nr. 37 55 26 ; 

Massi ParallelreiBer (Katalog-Nr. 1800) . : 7 
mit drehbarer Nadel, runder Stange, ohne 
MaBeinteilung 
AnreiBh6he 300 mm 154 |2 Monate 

500 mm 155 |2 Monate 
1000 mm 156 12 Monate 


Waren-Nr. 37 55 63 


Massi ParallelreiBer (Katalog-Nr. 1810) 
mit mm-Teilung auf der flachen Stange 
und Nonius auf dem Schieber, mit Fein- 
stellschraube 
AnreiBhéhe 300mm 157 |2 Monate 
500 mm | 158 |2 Monate 


1000 mm 159 |2 Monate 
Waren-Nr, 37 55 63 
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. Preis 
oh | Benennung ist Lieferzeit 
es sree aA oe 
Massi i Ersaiznadeln zu Katalog-Nr. 1810 und 1812) 586 | sofort 
: Waren-Nr, 77 55 43 ] 
fo 
Massi | Reifinadeln (Katalog-Nr. 1834) | | 
aus Stahl, gehartet. 250 mm lang | 587 | sofort 
Waren-Nr. 3755 63 : 
Massi | Streichmaffe (Katalog-Nr. 1850) | | 
aus Stahl, mit runder Stange, mit mm-Tei- | H 
j lung und '/4o Nonius. mit auswechselbarer, | 
| geharteter ReiGnadel Bo 
| Lange der Stange 150mm ! 160 ! sofort 
: 300 mm ' 161 | sofort 
i Waren-Nr. 3755 63 | i 
Massi | StrelchmaBe (Katalog-Nr. 1852) 
| wie Katalog-Nr. 1850, jedoch mit Feinstell- | 
| schraube 
Lange der Stange 150 mm 162 | sofort 
200 mm ‘ 163 | sofort 
\ 400 mm | 164 | sofort 
i Waren-Nr. 37 $5 6% Hy 
i 
| 
pO 
: a. 
a 
: : i 
| || 
i : i 
t J H 
| i H 
| | | 
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Liefer- | alae re ; : 
belek Benennung aenibe Lieferzeit 


Massi Stangenzirkel (Katalog-Nr. 1860) ; 
Stahlrohr mit auswechselbaren Stahl- 1 


ie spitzen, ohne Teilung 
. MeBbereich bis 1000 mm 165 }3 Monate 
1500 mm 166 |3 Monate 
2000 mm 167 |3 Monate 


3000 mm 168 {3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 63 , 


" Massi | Aufentaster (Katalog-Nr. 2230) 
GuBstahl, Schraubenschzrnier 
MeBweite 125mm 169 | sofort 


150 mm 170 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 63 . 


Massi AuBentaster (Zirkel, Katalog-Nr. 2134) 
aus Stahl, MeB-Enden gehartet 


ganze Lange 100mm 171 | sofort 
125 mm 172 | sofort 
200 mm. 173 | sofort 


Waren-Nr, 37 55 63 


Massi AuSfentaster (Zirkel, Katalog-Nr. 2240) 
aus GuSstahl, mit Hilfsschenkel zur Fein- 
einstellung 
ganze Lange 100mm 174 |sofort 


150 mm 175 |sofort 
Waren-Nr, 3755 63 


Massi Innentaster (Katalog-Nr. 2232) 
GuB8stahl, Schraubenscharnier . : 
MeBweite 150mm — 176 |1 Monat 


300 mm 177 {1 Monat 
Waren-Nr. 37 55 63 


Massi Innentaster (Katalog-Nr. 2242) 
GuBstahl, mit Hilfsschenkel zur Feinein- 
stellung 


MefBweite 130 mm 178 |sofort 
Waren-Nr. 37 55 63 
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Li fer- 
Lieler. | Benennung 


MTG | MeBuhr M 33 : 
i Teilungswert 0,001 mm 


: MeBbereich 1 mm > 178 (|L Monat 
i Waren-Mr, 3755 34 : | 


i 

i : i 

MTG | MeBuhr M29 | 
| Tejlungswert 0,01 mm | i 


| MeBbereich 10 mm ' 180 | sofort 
desgieichen mit Toleranzmarken ' 184 | sofort 
| desgleichen mit ‘Anlifthebel ' 182 | sofort 
| desgleichen mit Toleranzmarken und ! i 
: Anlifthebel | 183 i sofort 
desgiecichen mit Rickenése : 184 | sofort 


Waren-Nr. 37 55 34 ‘ i 
CZ Mefuhr mit Spannzapfen i H 
i Teilungswert 0,01 mm i | 
' MeBbereich 10 mm | 185 | sofort 
Waren-Nr. xt 55 34 


CZ Stander fiir MeBuhr, schwere Ausfiihrung | j 
bestehend aus Fuhrungsschiene. Horizon- | | 
tal- und Vertikalstange und Kippgelenk | 


: zur Aufnahme der Mcfuhr 1 186 i sofort 
Waren-Nr. 3755 34 i j 


MTG 


MeBuhrstinder M38 i : 
HShe der Sdule 225 mm, | { 
Meftisch und Mefiuhrhalter verstellbar, | { 
eroBter Abstand zwischen MefGtisch und! | 
Mefuhrtaststift 65 mm 1 187 | 
Waren-Nr. 375434 i i 


sofort 


Feinprifi Stinder fiir MeBuhr 
’ Mefihohe 200 mm, Lange des FuBes 250 er | 
- amit MeGuhr i 188 | 

ohne Mefuhr ; 188 | sofort 
: Waren-Nr. $7 95 34 i } 


SchnellmeBuhr M10 


MTG > i 
| MeBuhr wie M 29 mit kugeligem, flachem ; j 
t 
i 


oder spitzem Taster _ 190 | 
| Waren-Nr. 3735 34 
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ce Preis 
Licker... i pencanne i | : \st Lieferzeit” 


ise 


MTG TiefenmeBuhr M 35 oe oe 
| MeBuhr wie M29, mit abnehmbarem FuB 191.1 Monat , 
Waren-Nr, 37 55 34 | 
Mefuhr-Tiefenmafh 
-MeBbereich 0 bis 100 mmm j 
| mit auswechselbaren MeGholzen mit ebener 
| MeBflache - | 192-+ sofort 
Waren-Nr. 375534 | ; 


CZ 


* 


‘ MeBubr-Dickenmesser 
‘mit Stativ fir AuGenmessungen fiir Werk-) 
stiicke bis,180 mm Lange, mit MeBuhr, — 
_MeBbereich 10 mm 

Teilungswert 0,01 mm 


mit groBem, geriefeltem Tisch 193 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 34 


CZ 


CZ Feinmef-Fiihlhebel 
Teilungswert 0,005 mm 


MeBbereich + 0,1 mm 194 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 34 id 


CZ Stinder dazu, 


mit Horizontal- und Vertikalstange _ 195 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 34 ‘ = 


MTG. UniversaimaB M15 
(speziell fiir Uhrmacher: 
Teilungswert 0,01 mm 
Me&bereich 0 bis 20 mm 
etwa 70 mm Zifferblatt-Durchmesser 


in Holzkasten montiert | 196 | sofort 
Waren-Nr. 3755 34 : “4 


CZ | Orthotest | 
Teilungswert 1 n, Anzeivebereich + 100p | 
mit Stinder fiir Aufenmessungen | 


: : (max, 180 mm) 197| in Vor- 
' : , | Waren-Nr. 37 55 34 | bereitung 


CZ Gewindemefdrihte (dazu Seite 20) 


Waren-Nr, 37 55 34 
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‘ 


Preis- | 


bese | Benenming i citer 
Feinpriif| Selbstzentrierendes Innenmefigerat | | 
MeBbercvich 6 bis 10 mm mit Mefuhr 198 | sofort 
ohne MeBuhr , 199 | sofort 
MeBbereich 10 bis 18 mm mit MeBuhr | 200 ! 11/50 
ohne MeBuhr 201 | IL/50 
MeBbereich 18 bis 35 mm mit MeBuhr ; 202 | sofort 
ohne MeBuhr | 203 j Sofort 
MeBbereich 35 bis 60 mm mit MeBuhr | 204 | Sofort 
° i ohne MeSuhr 205 | sofort 
| MeBbereich 50 bis 100 mm mit MeBuhr ; 206 ; sofort 
ohne MeBuhr 207 | sofort 
Fur Mefbereich 50 bis 150 mm liefern wir: : 
;ein Zwischenstiick zum InnenmeSgerit | : 
| 50 bis 100 mm » 208 | Sofort 
| Waren-Nr. 37554 a I 
; 
; 
i 
ho 
! } 
3 i 
| i 
: _ 
i i 
¢ | 
; 
1 i 
} | 
' | 
pees 
| i | 
1 | 
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i 


a oa : Preis: 
schlia-} Lieferzeit 
sel 


= ne toe me z — a 


.. Liefer-~ 


bettie Benennung i 


MTG Wirbelstrom-Tachometer 

stationdr, fiir Papiermaschinen, Textil-| = | - ; 
taschinen, Werkzeugmaschinen, Trocken- 
maschinen, Zentrifugen, Kino-Apparaturen 


usw. 


Bauart MWTz 

Antriebswelle und Kugellagerstutzen 

gleichachsig zum Gehduse und zen- 
trisch zum Zifferblatt = 

60 mm Zifferblatt-Durchmesser 

80 mm Zifferblatt-Durchmesser 

. 100 mm Zifferblatt-Durchmesser 


209 |2 Monate 
210 |2 Monate 
211 | 2 Monate 


Bauart MWTw 
Antriebswelle und Kugellagerstutzen 
senkrecht zur Gehduseachse und 
parallel zum Zifferblatt 

80 mm Zifferblatt-Durchmesser 
100 mm Zifferblatt- Durchmesser 
140 mm Zifferblatt-Durchmesser 


212 |2 Monate 
213 | 2 Monate 
214 |2 Monate 


Bauart MWTK 
mit Konsol 
140 mm Zifferblatt-Durchmesser 
170 mm Zifferblatt-Durchmesser 
210 mm Zifferblatt-Durehmesser 
260 mm Zifferblatt-Durchmesser 
Eichung in U/min, m/min, mm/sek, 
Stiick/min, Bilder/sek usw. 
Antriebsméglichkeiten vielgestaltig, 
evtl, auch andere Bauarten und 
: GréBen 
Waren-Nr. 37 57 33 


215 |2 Monate. 
216 |} 2 Monate 
217 | 2 Monate 
218 |2 Monate 


auf Anfrage 
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a sa Teas 
raked Benennung cache; Lieferzeit 
eae ta iekeat est a8, er ee 


Massi Morsekegellehren 
- Nach DIN 229 fohne Lappen) 
» Dorn (Katalog-Nr. 4231) : 
MK 1 ' 219 sofort 


9° MK 2 ° 220 | sofort 
MK 3 - 221 - sofort 
MK 4 | 922 ‘ sofort 
kurze Hiilse (Katalog-Nr. 4132) : { | 
MK 1 223 | sofort 
MK 2 224 § sofort 
/MK 3 225 | sofort 
i MK 4 226 | sofort 
‘lange Hiilse (Katalog-Nr. 4233) | 
MK 1 227 | sofort 
MK 2 ; 228 | sofort 
MK 3 229 © sofort 
MK 4 ‘ 230 | sofort 
Morsekegellehren 


nach DIN 230 (mit Lappen) 
Dorn (Katalog-Nr. 4234) 


MK 0 231 ¢ sofort 
MK I 232 | sofort 
MK 2 233 | sofort 
'MK 3 | 234 ‘sofort 
‘MK 4 ' 235 | sofort 
MK 5 : 236 | sofort 
Hiilse (Katalog-Nr. 4135) ganz ausgefrist | i 
MK 1 ' 237 ! sofort 
MK 2 : 238 | sofort - 
’ MK 3 239 ' sofort 


MK 4 - 240 | sofort 
* Waren-Nr. 3758 29 i 


32 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000010002-2 


‘ 


Approved FMoRekessd doo 2/05 : ClA- -RDP83- 00415R005000010002- 2 


peer eter fi reese eS PE neers enemies ie cememne tonne a ree mente eaten penetra 


feted Benennung _ | Lieferzeit 
Feinpriif Morechegellehren (Dorn und Hiilse) 
nach DIN 229 (ohne Lappen) alle 
‘| MK 0 | 241 sofort 
| MK 1 242 | sofort 
“MK 2 : 243 | sofort 
MK 3 244 | sofort 
) MK 4 245 | sofort 
MK 5 246 | sofort 
| MK 6 247 | sofort’ 
Waren-Nr, 37 55 29 ’ 
Feinprif | Morsekegellehren (Dorn und Hiilse) 
! nach DIN 230 (mit eins. Lappen) 
: | MK 0 248 | sofort 
MK 1 249 jsofort 
: . | MK 2 250 | sofort 
-!| MK 3 251 | sofort . 
MK 4 252 | sofort 
-| MK 5 253 | sofort 
MK 6 254 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 29 
2 33 
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: gehdrtet 

: Lochgenauigkeit + 0,01 mm 
mit 100 Léchern, 0,1 bis 16 mm 
um 0,1 mm steigend 

' Waren-Nr. 37 $5 25 


Liefer- [ "Treads i? 
ES | Beienune PE tort 

Massi | Milllmeter-Lochlehren (Katalog-Nr. 3108) bo | 

! Hy 

| 


255 | 2 Monate 


gehirtet 
Lochgenauigkeit + 0,01 mm 
_ mit 20 Lochern, 1,0 bis 20 mm 


um 1,0 mm steigend 


Massi . Millimeter-Lochlehren (Katalog-Nr. 3111) | : 
1 
| 
| 

. Waren-Nr, 37 55 25 


“256 | 


Massi Lechlehren (Katalog-Nr. 3130) 


t 
{ 
| 
_ in Form eines Stahlblechstreifens, dessen | 
| 


: Kanten in einem Winkel (Konus 1:10) zu- 
: einander Hegen, die Teilstriche stehen 
rechtwinklig zu der Kante, die an einer 


Seite des zu priifendén Loches anzulegen ist : 

| MeBbereich 1 bis 15 mm 257 | sofort 

i 15 bis 30 mm | 258 | sofort 
30 bis 45 mm | 259 | sofort 

Waren-Nr. 37 85 25 i 


Lehren fiir Gewindestihle : 
(Katalog-Nr. 3158) i 
aus Stahl, gehartet und geschliffen, zum| 
Priifen des Anschliffs des Schneidestahles!| 
beim Schneiden von Trapezgewinde-Spin~ 
deln (29° Flankenwinkel), enthaltend die! 


Massi | 
| 
| 
| 
i 

Profile fiir folgende Steigungen: | i 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
1 
i 


1, 1%, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 und 10 Gang/Zoll! 260 | sofort 
- Waren-Nr, 37 55 25 


Massi ‘ Lehren fiir Gewindestihle 
‘ (Katalog-Nr. 3170) 
» wie vorher genannt. jedoch fiir Flach-| 
_ gewinde folgender Steigungen: i 
' 2, 24s, 3, 8/72, 4, 5 und 6 Gang/Zoll | 26 sofort 
: Waren-Nr. 3755 25 i i 
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Liefer- 


betrieb 


Massi _ 


Massi 


- Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


_| Drehbank 


3* 


) 8 Gang/Zoll 


Benennung 


Lehren fiir Gewindestih!e 
(Katalog-Nr. 3150) 
zum Einstellen des Schnzidestahles in der 


alle Winkel 55 262 
Waren-Nr. 37 55 25 


Lehren fiir Gewindestéhis 
wie vorher genannt 


alle Winkel 60° 263 
Waren-Nr, 37 55 25 


Flachgewindelehren (Katnlog-Nr. 3174) 
gehartet, fiir 2, 21/2, 3, 3/2, 4, 44%, 5, 6, 7, 


und 45°, 53,89, 55°, 60°, 70° ~ 264 
Waren-Nr. 37 55 25 : 3 


Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3204) 

fiir Steigungs- und Profilpriifung an Whit- 
-worth-Gewinden DIN 11, fiir 28 Steigungen, 
in’ Stahlscheide ° 
Waren-Nr. 37 55 25 


266 


Gewindeschablenen (Katalog-Nr. 3215) 
wie vorher genannt, dazu S1-Gewinde fur 


17 Steigungen 265 


Waren-Nr. 37 55 25 


Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3216) 
fiir Metrisches Gewinde nach DIN 13 
fiir AuBen- und Innenmessungen . 
fiir Gewindedurchmesser von 1 bis 60mm _ | 267 
Waren-Nr. 37 55 25 


Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3218) 

fiir Whitworth-Rohrgewinde, nach DIN 259 
12 Schablonen, 6 ‘fiir AuGen- und 6 ftir 
Innenmeéssungen, von 1/. bis 18 engl. Zoll 
1. W., Flankenwinkel 55° 

mit Steigungen 8, 10, 11, 14,19, 28 Gang/Zoll| 268 
Waren-Nr. 37 55 25 } 


Preis- 
ache 


se. . 
te ee tn a ee ee en ie eee 


Lieferzeit 


1 Monat 


sofort 
sofort 


sofort 


1 Monat 


1 Monat 


sofort 
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Lislors 
betrieb 


pace : 


Massi Dicktenschablonen (Katalog-Nr. 3240) 
1100 mm lang, in Scheide, mit pune rellune 
lauf der Scheide 
| Zusammenstellung Nr. 


or 
ee OF ND et 


Waren-Nr. 3785 25 


Massi - Rundungsschablonen (Katalog-Nr. 3300) 


© Preie . 
‘ubids-' Lieferzeit 
oe 


, 269 
- 270 
271 


| 272° 


je 17 Stahiplattchen von 40 mm Lange filr | 
‘konkave und konvexe Rundungen mit / 
273 


_ Radien von 1,0 bis 7,0 mm 
| Waren-Nr. 37 $$ 25 


| (Katalog-Nr. 3302) 


‘je 16 Stahlplittchen 40 mm Ldnge fiir ! 
‘9274 


Radien von 7,5 bis 15 mm 
Waren-Nr. 37 55 25 


_ (Katalog-Nr. 3303) 
je 15 Stahiplattchen von 45 mm Lange 


fiir Radien von 15,5 bis 25 mm 
Waren-Nr. 37 $5 25 


Massi Deutsche Drahtlehren 
Englische Drahtlehren 


Franziésische Drahtlehren 
Waren-Nr. $7 55 24 


36 


i 
t 


| 


275 


;sofort 

'l Monat 
‘1 Monat 
i Monat 


i2 Monate 


2 Monate 


{ 
| 
I 
2 Monate 

i 

faut Anfrage 
' 


! 
§ 
1 
t 
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Vereinigung Volkseigener Betriebe 
fiir feinmechanische und optische Gerate 
Jena 


Preisliste zur Druckschrift 


Gerate fiir Industrie und Labor 


Giltig ab 1. Januar 1950 


Schlissel- Pralis Schtdssel- Prels Schlissel-| Prels Schlissel- - Preis 
zahl DM zahl DM _ zaht | DM zahl DM 
| Se | 
1 344,— 26 | 149, | 51 | 3250,— 76 48,50 
2 600,— 27 159, 52 | 680,— 77 55,20 
3 774,-— 28 32,— 53 | 174,— 78 61,90 
4 942,— 29 | aufAnirage | 54 5,15 |. 79 67,70 
5 | 882,— 30 | auf Anfrage 55 7,20 80 720,— 
6 286,— ol 30,60 56 | 18,25 8! auf Anfrage 
7 827,— 32 12875, — 57 | 26,90 82 | auf Anfrage 
8 869, — 33 4942,— 58 28,80 83 | 0,70 
9 864,— 34 | 2400, - 59 26,90 84 1,25 
10 2922,50 35 | 2556,— 60 | — 28,80 85 8,65 
11 1677,-~ 36. | 2866, -- 61 5,75 86 0,30 
12 | - 2353,— 37 | 4800,— 62 26,90 87 | auf Anfrage 
13 82, -- 38 1750,— 63 29,80 88 0,35 
14 617, 39 | 550, 64 | 1056,— 89 +> 0,40 
15 800,— 40 | 580, 65 576,— 90 0,65 
16 auf Anfrage 41 ' 685, 66 336,— or 1,55 
17 7175,— 42 | 745, - 67 134,50 92 | 3,85 
18 3000,— 43 |  485,— 68 441,60 93 9,60 
19 112,— 44 | . 290, - 69 | aufAntrage | 94 27,85 
20 78,— 45 | auf Anfrage 70 42,— 95 13,45 
21 933,50 46 | 800,- 7/ 61,— 96 34,60 
22 661,50 47 3200,-- 72 51,— 97 86,40 
. 23 59,— 48 16,— oe 72,— 98 9,60 
24 882,— 49 | 750,—- 74 | = 208,— 99 28,80 
25 | 1228,-- 50, 40,--- 75 237;-~ 100 76,80 
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eer ste tr renner it tense nmeeN Retin tinea, 


tol 6,25 | 146 691,20 | JY 31,90 | 936 74,90 
Wwe 7y- | 147 67,20 | 192 145, 237 67,20 
tu 7,70 | 148 124,80 | /93 247,—- 238 74,90 
id 915 i 149 192,.- | [Md 60, 1 239 86,40 
105 11,55 | 150 364,80 | 105 18,- 240 103,70 
top 16,35 | 15] 43,20 | 196 58,80 24} 39,90 
17 2115 | 152 9,- | 197 * 336, 242 45,50 
TUS 26,96 | 153 192,-- | {98 © aufArteage | 243 52,50 
19 49,95 | 154 960 {| 799 70,70 | 244 62,30 
Hu 5,00 | 155 12,50 | 200 — aufAntraye | 245 76,30 
Ml T- | ISG 23,05 | 20] | 15,75 246 102,20 
Me 8.40 | 157 25,95 | 202 ° avfAnteace | 247 - 165,20 
13 980 | 158 34,60 | 203 75,75 248 60,20 
ld 14,- | /59 57,60 | 20d uuf Anfrage 249 67,20 
15 21,60 | 140 | 9,60 | 205 15,75 | 250 75,60 
litt 7,70 | [6] 14,40 [| 206 ~ aufAnfrape 251 89,60 
Wi 11,55 {| {462 12,50 | 207 78,40 | 252 105,70 
HN 15,40 | 163. 14,40 | 208 12,80 | 253 141,40 
HY 28,80 | fad | 23,05 | zu 25,~ 254 226,80 
120 385 | 185 23,05 {| zu 32,--- | 255 14,40 
121 480 | 1466 33,60 | Zi] 43,- | 256 23,05 
122 625) M7 = 4440 | 212° 50 | 257 3,85 
123 17, | 168 52,80 | 213 | 55,--- 258 5,30 
2d 20,- | 169 | autAntrage | Zid i 75,- | 259 6,25 
125 27,—- | 170 : sufAntrege | 215 | 93,- | 260 16,35 
126 Bo— 1 TTP 135 | 216 100,--- | 26] 1,35 
127 10,55 [| 172 455° { 217 | 113,- | 262 1,45 
128 23,05 | /73 2,30 | 218 128,- | 263 1,45 
Pay 38,40 174 340 | 219 | 19,20 264 1,95 
130 5,75 | 75 | 385 i 220 23,05 | 265 3,40 
131 24— | 176 195 | 227 27,85 | 266 4,25 
S20") -20,-~ | 177 3,85 | 222 34,60 | 267 2,40 
133 27-- | fms: 3,20 | 223 43,20 | 268 1,95 
Med 36,— | fey 50,40 | 224 49,- | 269 3,20 
135 45,- j Iso 21,85 | 225 | 57,60 | 270 4,05 
156 auiAnfrage | IS! 22,70 | 226 | 70,10 27] 4,60 
ISF av: Anfrage | 182 23,10 | 227 | 46,108 | 272 6,35 
138 aut Anfeege | ISP i 23,59 | 228 §2,80 273 5,40 
139° asfantraue | 1S 2285 | 229 | 62,40 274 6,35 
{40 © avtanfrage | 185 | 45,-- | 230 | 75,85 275 9,60 
Hl: 5955 1 186° 95,-- | 237 i 26,90 | 276 30,75 
142 96-1 IST 45,30 | 232 32,65 277 42,25 
143 148,80 | INS | auftatrane | 2HF | 38,40 | 278 55,70 
It 259,20 | fay | 43,20 | 234 | 46,10 | 279 86,40 
145 576. | 19 30,25 | 295 53,80 | 28U 62,40 
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281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
_ 288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 


296 - 


297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 


317 - 


318 
‘ 319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 


“ 


100,80 
144,—— 
auf Anfrage 
5,30 
6,25 
7,70 
11,55 
6,25 
7,70 
9,60 
13,45 
12,— 
15,— 
18,— 
46,10 
81,60 
163,20 
7,70 
62,40 
72,— 
96,— 
4,35 
5,30 
6,25 
26,90 
_ 34,60 
3,30 
4,25 
5,80 
7,70 


~ auf Anfrage 


auf Anfrage 

auf Anfrage 
18,75 
18,75 
18,75 
19,20 
_ 19,70 
19,70 
20,60 


20,60 


21,60 
23,05 
23,05 
24,50 


00 172/05 *Q\ARDPBG*OO-FF|ROOS OOH 000 

326 24,50 371 277,— 416 40,35 
327 26,40 372 297,— 417 59,55 
328 26,46 373 324,— 418 46,60 
329 28,35 374 349,— 419. 74,90 
330 28,35 375 380,— | 420 17,30 
331 34,26 396 390,— 42] 24,— 
332 | 32,20 a7 180,— 422 - 30,75 
333 52,80 378 190,— 423 43,20 
334 | 91,20 37. 38,— 424 62,40 
335 | 124,80 | 380 9,15 | 425 | aufAnirage 
336 | 182,40 38 12,-— 426 67,20 
337 115,— 382 | 14,90 427 auf Anfrage © 
338 160,— 383 17,80 428 74,90 
339 240,- 384 21,15 429 auf Anfrage 
340 17,36 385 17,30 430 81,60 
341 19,26 386 16,35 431 28,80 
342 21,45 387 4,35 432 55,70 
343 29,80 388 5,80 | 433 | 65,30 
344 | 21,15 BED 7,20 434 auf Anfrage 
345 = 27,40 390 8,65 435 5915,— 
346 32,20 | 301 3,40 | 436 | auf Anfrage 
B47 37, - 3.92 4,05 437 9745,— 
348 41,80 393 4,70 438 9335,— 
349 46,60 394 5,40 439 | 12260,— 
350 50,46 395 §5,70 440 auf Anfrage 
351 54,25 396 61,45 44} | 18135,— 
352 58,10 397 69,15 442 17,50 
353 6,75 3.98 105,60 443 18,50 
354 32, - 399} 16,80 444 19,50 
355 37,- 400 | 19,20 445 30,—- 
356 50, 401 | ~*~ 22,10 446 30,— 
357 65,- 402 21,60 447 295,— 
358 | 71, 403 24,75 448 420,— 
359 90,- 404 25,95 449 15,— 
360 | 96, - 405 30,75 450 80,-- 
361 | 32,- 406 11,55 451 22,50 
362 |. 144, 407 12,50 452 350,—- 
363 | 192, | 408 14,40 | 453 365,— 
364 |  240,- 409 7,70 | 454 205,— 
365 | 32,65 410 9,60 455 387,85 
366 52,80 411 11,55 456 400,— 
367. 59,55 412 14,90 457 460,— 
368 | 67,20 413 | 91,20 | . 458 500,— 
369 84,50 414 | 110,40 459 515,— 
370 | 103,70 | 4/5 | 34,70 | 460 


wom 


600,— 


2-2 
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461° 615, 45) 34,70 | 53/ > 110,05 | 566 | 186,25 
462 935,— 497 43,20 532 143,95 567 165,-— 
453 505,— 498 31,10 533) 180,60 568 ° = 175,-- 
ttre auf Anfrage 499 =: aulAnfrage 534 | 138,30 569 90, - 
405 auf Anfrage 500 £9,20 535 173,55 570 | 282,- 
460) aufAntrage | 50] 549,75 536 249,75 57) -294,- 
407. aufdntrage | 502 : 21825 | 5397 299,15 | 572 156, 
468 79,70 503 + 606,-- | 538 331,60 573 192,- 
409 34,- | 504  autAntrene | 539 224,80 | 574 102,- 
470 43,-- 505 840, . | 540 3,20 575 324,—- 
471 58,-— 506 360,-. | 547 4,—~ 576 165,-- 
472 10,16 | 307 auf Anfrage 542 5700,--- 577 224,- 
473. ~~ ‘150, 508 162,- - 543 25,20 578 215,— 
474! 3,25 | 509 183,- - | 54d 6,90 | 579 1550,40 
475 i 23,05 510 aufAnfeane | 545 8,16 580 37,45 
476 455 | 3it 1263,-- | 596 14,80 | 58/ 36,95 
477 1,90 512 1163, 547 14,80 582 auf Afeage 
178 34,55 513 (1600,--) 548 25,20 583 43,70 
479 34,55 Sit (4270,-) | 549 14,80 584 5,45 
480 38,40 5I5— (4800,-} | 550 19,60 585 auf Avfeaye 
48] 31,70 516 593,50 55t 14,80 586 2,90 
AK2 21,10 517. (4320,-) | 552 | 16, 0 587 1,15 
ASB 5,40 5a 6643,20" | 553 | 27,--: 588 38,40 
84 7,80 | 519 11394,- **] 554 16,50 589 44,20 
ABS 106,10 520 149, - 555 12,-- 590 49,95 
A86 55,70 | 521 170,- 556 78,60 | 597 1375,- 
487 460,80 | 522 192,-- 557 16, -- ae a Fah 
488 auf Anfrage | 523 220,- 558 15,-- | sete 64 ; 
ASD autAntrage | 52d 21,15 559 45,-~ 592 1400,- 
490 2500, — 525 33,85 560 15,- Seite 57 

491 1985 | 52 53,60 | 56/ 18/5 | coe, hater 
492 33,10 527 67,05 5OH2 150,25 503 661,35 
493 20,15 528 92,25 563 3,55 

4G4 auf Anfrage 529 88,20 Sid 35,05 

495 14,40 530 167,40 565 28,80 


* Ohne Lichtwurflampe: jedoch mit Versiarker Typ 20 WTb. Lichiwurflampa und Rodhren z. Zt. aur bedingt 
hatesbar. 
“* Thne RShesn und ohne Lichtwurttamoe. 


irrtum bleibt vorbehalten. 

Die Lieferung erfolgt nach unseren Lieferbedingungen. Zur Berechnung kommen 
die Preise 1950, die durch Bescheid Nr. G. 1 11/50 des Ministeriums fur Finanzen 
der DDR genehmiat sind bzw. die am Liefertage zulassigen Preise; sie gelten ab 
Herstellerbetrieb fur unverpackte Ware, netto Kasse. Erfiilungsort fir Lieferung 
und Zahlung ist der Ort des |ewelligen Herstellerbetriebes, 


Jie in Klammern aesatztan Preise sind Richtpreise. 


V_ 1 50, Koo. -—~ 6). 86 
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\ “"" “Liefer- 
{ 


shige Sean aesthetic car SWageinr Ninel: caine re pore ops oR ‘de pci orga ~ 
| . Preis- | ee 
bebiek | Benennung sehitis- Lieferzeit 
| | 
Massi | Prismen (Katalog-Nr. 1280) © , 
' |Graugu8,¢mit Prismawinkel 90°, zur Be-’ 
arbeitung und zum AnreiBen runder 
Gegenstiinde, geschabte Ausfiihrung : . 
_| Lange X Breite 100 mm ~ 40mm 276 |2 Monate 
ss? 150mm * 50mm 277 | sofort 
200mm * 75 mm 278 13 Monate 
300 mm ~ 100 mm 279 |3 Monate 
Waren-Nr, 37 55 63 ; | : 
Massi Parallelstiicke (Katalog-Nr.. 1291) : 
mit Kreuzprisma | 
Graugu8, paarweise gehobelt und gehartet, 
fiir AnreiBzwecke 
Lange X Breite ~ Hiéhe ; ae ' 
40mm X 120mm X 100mm 280 isofort , 
50mm X 150 mm X 130 mm | 281 jsofort 
60 mm X 200 mm * 170mm - {982 13° Monate 
Waren-Nr, 37 55 63 . : F 
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Liefer- : “| Preis is . ; 
betrieb | ' | Bonennung i peas 


, mit gehdrteten Zirkelspitzen, die gehiirte-/- 
| ten MeB-Enden der 99 mm langen MeB- | 
- schnabel sind fiir Lochmessungen auf 10 mm: 
‘ abgesetzt, mit Nonius 4/10 mm 
MeBlange 300 mm | 283 13 Monate 
Waren-Nr. 37 55 32 ! 
i 


: i 

Massi | Werkstatt - Schieblehre (Katalog-Nr. 2620) | | 
| 

i 


} 


Massi | Werkstatt - Schleblehre Katalog Nr. 2630), 
ohne Spitzen 
' Schiene und oberer Schnabel aus einem | 
| Stick 
: Schnabel auf 10 mm abgesetzt (zum Loch- 
; messen) 1 
: Feststelischraube unverlierbar : 
2 Teilungen fir Lingen- und auf der Riick-! 
seite eine Teilung fiir Pietenmesgungen 
(Genauigkeiten nach DIN 862} i 


i 

i 

I 

i if 

MeBlange 200 mm , 284 | 
t 

! 

| 

| 

| 


5 Monate 
250 mm ‘ 285 [5 Monate 
300 mm | 286 |3 Monate 
400 mm | 287 13 Monate 
Waren-Nr. 3755 32 | 
Massi ~ Werkstatt-Sehieblehre (Katalog-Nr. 2631) | 
mit Spitzen, sonst wie Katalog-Nr. 2630| 
MeBlinge 200 mm | 288 16 Monate 
250 mm . | 289 {6 Monate 
300 mm 1 290 [6 Monate 
400 mm i 291 6 Monate 
: Waren-Nr. 37 85 32 i | 
Feinpriif! Werkstatt-Schieblehre mit Messerspitze i | 
' besonders kraftige Ausfihrung { | 
Teilung fein gerissen { i 
' Schiene und oberer MeBschnabel aus einem | 
' Stiick i 
: Schnabel auf 10 mm abgesetzt {zum Loch- | 
; messen) i i 
? MeBlinge 160 mm : t 292 16 Monate 
: 200 mm | 293 |4 Monate 
300 mm | 294 h Monate 


| Waren-Nr. 37 55 32 | 
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Liefer- 
betrieb 


Megieees blew tinfoil sRo0s000010002. 2 


Benennung 


{ Preis- 
schiie tastersate 


\ hs Massi 


- Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


—— 3 


Grofe Werkstatt-Schieblehre 
(Katalog-Nr. 2659) 
mit Feinstellschraube 
Nonius !/10 oder '/20.mm, Schnabel cute 
Schnabelenden gehartet 
(Genaupigkeiten nach DIN 862) 
MeSlange 500 mm 
1000 mm 


2000 ‘mm. 
Waren-Nr. 3755 32 


Taschenschieblehre (Katzlog-Nr. 2660) 

mit Kreuzschnabel, Kerndurchmesser-Mes- 
sungen bis 40 mm, Langen- und Tiefenmes- 
sungen bis 150 mm, Nonius ‘/19 mm 
(Genauigkeiten nach DIN 862) 

Waren-Nr. 37 55 32 


Kontrollschieblehre (Katalog-Nr. 2760) 
mit einstellbarer' Noniusplatte, mit Fein- 
stellschraube, Schiene und oberer MeB- 


schnabel aus einem Stick, Nonius 1/so mm 


(Genauigkeiten nach DIN 862) 
MeBlange 200 rnm 


* 300 mm 
Waren-Nr, 37 55 32 


Héhenschieblehre (Katalog-Nr. 2798) 
Schiene und oberer MeBschnabel aus einem 
Stiick, Teilung fein gerissen, Nonius 1/50 mm, 
mit Feinstellschraube 

Die Hihenschieblehre dient zum Messen 
von Héhenparallelen uid zum Anreifen, 
bei Ausschaltung der Me8spitze auch als 
Kontrollschieblehre verwendbat 

MeBRlange 300 mm 

Waren-Nr, 3755 32 ” 


: Tiefenmafe (Katalog- -Nr. 1701) 
{ mit gehdrteten SchienermeSenden 


| Nonius %/19 mm (Schieblehren-Genauigkeit) 


MeStiefe 200 mm 
250 mm 


300 mm 
Waren-Nr. 37 55 32 


i 
“a 
295 | 3 bis 4 esate 


296 | 3 bis 4 Monate 
297 | 3 bis 4 Monate 


1 


298 | 6 Monate 


299 | 6 bis 9 Monate- 
300 | 6 bis 9 Monate 


1 


801 |3 Monate 


| 
302 |3 Monate 
303 |3 Monate 
304 |3 Monate 
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Liefer- 7 Preia- a 
bétrish t Beaaabaed sabide- Lieferzeit 
ae 


Massi : Tiefenmaf mit FeinmeSschraube 
(Katalog-Nr. 1722) 
fiir Tiefenmessungen in einem Gesamt- 
meBbereich von 0 bis 65 mm 
Meibereich der FeinmeBschraube 0 bis | 
13 mm 
Teilungswert der Feinmefischraube 0,01 mm 
Linge des Anschlagsteges 100 mm 
5 auswechselbare Mefistangen, um 13 mm. 
abgestuft. je Mefstange 25 mm Durech- 


messer 305 sofort 
Waren-Nr. 37 55 32 


Massi 'Tiefenma8 mit FeinmeBschraube 
(Katalog-Nr. 1725) 
wie vorher genannt, jedoch mit umsteck- 
barem zweiseitigen Anschlagsteg; eine Seite 
plan, die andere prismatisch zum Aufsetzen 
auf Wellen bis 200 mm Durchmesser 306 ‘sofort 
Waren-Nr, 37 §5 32 ‘ 


Massi Federlehre oder Zehntelma8 fiir Ren en ‘i 
messungen 
Ablesung 0,1 mm : i 
-MeBbereich 0 bis 15 mm , ' 307 ‘sofort 

0 bis 20 mm _ 308 ‘sofort 


Waren-Nr. 37 55 36 


Massi Federlehre oder ZehntelmaB fiir Innen- 
messungen (fur Tiefen bis 32 mm) 
Ablesung 0,) mm 
MeBbereich 4 bis 16 mm 309 ‘sofort 
6 bis 20 mm 310 ‘sofort 
Waren-Nr. 37 55 36 : 


Massi ZahnmeB-Schieblehre (Katalog-Nr. 2800) 
zum Messen der Zahndicke im Teilkreis. 


Schnabel zehartet, . 

durch Nonius '/somm ablesbar 

MeBbereich: Modul 1 bis 25 311 2bis 3 Monate 
1,5 bis 20 312 2bis 3 Monate 
5 bis 25 ; 313. 2 bis 3 Monate 


Waren-Nr. 37 55 43 
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ssimeter ° 


ee i 


Liefer- + Preis- | 
betrieb’ Bacar eM eens 2 euch sehlte| Lieferzeit = 
Massi |! Stichmafe (Katalog-Nr. 17548) ee ey I : 
' 30bis 40mm “ ff 314 | sofort 
. 40bis 50mm” ~ : ‘| 315 | sofort 
50 bis 70mm ~ | 316 | sofort 
70 bis 100 mm ~  ) BiT | sofort 
100 bis 125 mm ‘ 318 | sofort 
125 bis 150mm “+318 | sofort 
150 bis 175 mm -- “1 850" sofort 
175 bis 200 mm ‘| 321 | sofort 
225 bis250mm_—s- 322 | sofort 
250 bis 275 mm ". | 328 | sofort 
275 bis 300 mm 324 ; sofort 
300 bis 325 mm 325 ; sofort 
325 bis 350 mm 326 | sofort 
_ 350 bis 375 mm 327 | sofort 
875 bis400mm | 398 i sdfort 
“400 bis 425 mm 329 | sofort 
425 bis 450 mm 330 | sofort 
450 bis 475 mm "| 331 | sofort 
475 bis 500 mm 332 | sofort 
Weitere Abmessungen auf Antrage 
Wwaren-Nr; 37 55 33 | : 
_ # 
Massi Stichmafe in SAtzen (Katalog-Nr. 1755) 


Satz enthalt 2 Mikrometer, 2 bzw. 4 Ver- 
lingerungsstiicke, 3 bis 6 Hinsdtze, 1 Auf- 
satz, in den Verlangerungastiicken befinden! 3 
sich leicht verschiebbar FKadmafie, die beim!) | » 
Aufeinanderschrauben der Verl4ngerungen| 
aufeihander stoBen. 

Mefeinsadtze gehartet, am Mefiende kugelig 
geschliffen und am atderen Ende ver- 
stellbar. 

Teilungswert 0,01 mm, 

Spindelsteigung 0,5 mm 

Genauigkeit nach DIN &63/I 


Satz 1 Mefbereich 50bis 125mm 333.-| sofort 
Satz 2 MeBbéreich 80 bis 350mm 334 | sofort 
Satz 3 MeBbereich 39 bis 530mm 335 | sofort 


Satz 4 Mefibercich 50 bis 1070 mm 336 | 2. bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 33 ‘ 
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Liefer- (Peete | 
betreb ! Benennung rastenalt 


CZ. - Stichmafie mit Hartmetallme8fiiichen 


‘ Satz 1 MeBbereich 50 bis 150 mm, im Kasten 337 11/50 

'Satz2 Mefibereich 50 bis 400 mm, im Kasten 338 | 11/50 
Satz3 MeBbereich 50 bis 400 mm, im Kasten 339 | 150 
Waren-Nr. 37 85 33 j 


i 
{ 
i 


CZ : Passimeter -in Vor- 
' Waren-Nr. 375533 ' bereitung 
I * ‘ 
: i : 
j i i 
i i 
q ; 
| } 
if oe 
Po 
i 
i 
i 
| 
' i i 
i i 
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Liefer- 


betr ieb Benennung 


Preis-| |. ‘ 
schlis| Lieferzeit 
agl 


Massi Schraublehre (Katalog-Nr. 2510) 
einfachere Ausfiihrung, MeBflichen ge- 
haértet, ohne Bremse, ohne Gefithlsratsche 
MeBbereich 0 bis 20mm 

Waren-Nr. $7 55 33 


Schraublehre (Katalog-Nr. 2512) 
wie vorher genannt, jedoch mit Ratsche 
MeBbereich 0 bis 20mm 

0 bis 25 mm 


0 bis 50 mm 
Waren-Nr. 37 55 33 


Schraublehre (Katalog-Nr. 2575) 

Anzeige der Hundertste}-Millimeter auf 
Teilscheibe (60 mm Durchmesser) mit Zei- 
ger, MeBflichen gehartet. mit Ratsche 

| MeBbereich 0 bis 10 mm 

Waren-Nr. 37 55 33 


Massi Feinme8-Schraublehren (<atalog-Nr. 4251) 
‘Hiilsen-Durchmesser 16 mm, : 
Genauigkeit nach DIN 863/1 
MeBbereich 0 bis 25 mm 
25 bis 50 mm 
50bis 75 mm 
75 bis 100 mm 
100 bis 125 mm 
125 bis 150 mm 
150 bis 175 mm 
175 bis 200 mr 
MeBbereiche ther 25 min mit je einem]. 
Kontrollma& 
Waren-Nr, 37 55 33 
Massi Feinmef8-Schraublehren (Katalog-Nr. 4252) 
; mit 20mm Hiilsendurchresser, 
sonst wie vorher genannt 
MeBbereich Obis 25mm 
25 bis 50mm 
50 bis 75 mm 
75 bis 100 mm 
Waren-Nr. 3755 33. 


340 | sofort 


341 sofort 
342 | sofort 
343 | sofort 


Peat 
344 | sofort 


345 | 1 Monat 
346 | 1 Monat 
347 | 2 Monate 
348 }1 Monat 
349 | sofort 


4 350 3 Monate i 


351 | sofort 
352 | sofort 


365 | 6 Monate 
588 | sofort 

589 | 6, Monate 
590 |6 Monate 


© 


43 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000010002-2 


Approved For Ssetayele beth /F2ngametfa-RDP83-00415R005000010002-2 


ee (Praia! 
belie | Benennung | selte; Licterzeit 


Massi | Schraublehrenhalter (Katalog-Nr. 4270) | ‘ 
fiir Schraublehren bis 250mm MeBbereich, | ! 

_hach allen Seiten dreh- und feststellbar | 353 | sofort 

: Waren-Nr. 375533 i i 


i 
4 


Feinpriifi Feinme8-Schraublehre 
Hilsen-Durchmesser 16 mm, 
Genauigkeit nach DIN 8637/1 
: Teilungswert 0,01 mm t : 
MeBbereich 0 bis 25 mm 354 | 2 Monate 


25 bis 50 mm 355 ' auf Anfrage 
Waren-Nr, 3755 33 | 


CZ > Feinmefi-Schranblehren mit Hartmetall- 
meBflachen 
Steigungsfehler der Spindel nicht gréBer 
als + 0,002 mm. Ab GréfBe 1 erhéhte Mef- 
genauigkcit durch Ratsche an der MeB- 
trommel. cinwandfreie Schnellversteliung 
durch kleinen Drehknopf 


Gr6Be 0 MeBbereich 0 bis 13 mm 356 ° 11/50 
in Ledertasche : 

GroBe 1 MeBbereich 0 bis 25 mm 357 . IL/50 
in Holzbchalter : 

GréBe 2 Me®bercich 25 bis 50mm 358 | II/50 
in Holazbehadlter . ; 

GroBe 3 Mefibereich 50 bis 78 mm . 359 | 11/50 
in Holzbehalter , 


GréBe 4 Me8bereich 75.bis 100 mm 360 ' 11/50 
in Holzbehdlter : 
Waren-Nr. 37 58 33 
CZ Universalhalter fir Mefimittel 
zum Einspannen von FeinmeBschraub- i 
lehren und Passametern _ 361 | 1/50 
Waren-Nr. 37 55 33 : 
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boinc Benennung ee Lieferzeit_ 
| | { 
Massi | Feinme8-Schraublehren (Katalog-Nr. 4255) 
:mit je 4 auswechselbaren Me@ambossen | 
| und 2 Kontrollma8en | 
i MeBbereich 200 bis 300 mm | 362 |3 Monate. 
a i 300 bis 400 min 363 13 Monate 
A 400 bis 500 mm | 364 |3 Monate 
if Waren-Nr, 37 55 33 | ‘ 
| 
Massi | Zahnweiten-Schrawblehre | 
| (Katalog-Nr. 4258) 
{zur Zahnweiten-Messung an Evolventen- 
| verzahnungen nach dem Wildhaber-Ver-;, — | 
{fahren (an gerad- und schrasverzahnten i 
| Stirnrddern) - i 
| Genauigkeit der FeinmeSschraube nach ' 
| DIN 863/I 
MeBweite 20bis 45mm 366 | sofort 
| 45 bis 70mm 367 |2bis 3 Monate | 
| 70bis 95 mm 368 | 2 bis 3 Monate 
| 120 bis 145 mm | 869 | 2 bis 3 Monate 
| 170 bis 195 mm 370 |2bis 3 Monate 
| Waren-Nr. 37 55 33 
| 
CZ | Passameter . 
fiir Vergleichsmessunzen im Anschlu8 an 
Parallel-Endmafe oder MeBscheiben, MeB- 
flAchen mit Hartmetallauflage, ~ 
Teilungswert bis GréBe 5:2, GroBe 6:5 p, 
Anzeigebereich bis Gréfe 5:+0,08 mm, 
GroBe 6:+0,16mm; alle Grifen mit 2mm 
, Freihub, McBunsicherheit innerhalb des 
Teilungswertes. ‘ 
GrédBe 1 MeBbereich Obis 25mm | 871 15_Monate_ 
2 25 is) 56mm 872 |5 Monate 
3 50 bis’ 75 mm 373 |5 Monate 
4 75 bis 100 mm 374 |5 Monate 
| 5 100 bis 125 mm 375 |5 Monate 
6 125 bis 150 mm 876 |5 Monate 


Waren-Nr. 3755 33 
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iefer- | ‘Preise | ; 
oe | _Benennung | schite; Lieferzeit 
CZ | Fihihebel-Schraublebhren 


i 
| mit Hartmetallflachen, : | 
! Teilungswert 2, Anzeigebereich des Fiihi- | } 
| hebels +20, MeGunsicherheit +15n | | 
' GréBe 1 Mefibereich 0 bis 25 mm : 377 | ITT/50 
i im Behdilter I 
; GréBe 2 MeBbereich 25 bis 50 mm ' 378 | 
: im Behdlter ; i 
: Waren-Nr. 37.55 33 

t 
| 
| 
| 


IIT/50 


Feinprif! Felnmef-Tiefenmaf 
- doppelseitiger Anschlagsteg, 
Genauigkeit nach DIN 863/T, 
Me&hbereich 0 bis 75 mm i 378 


sofort 
Waren-Nr, 37 55 32 i 
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Preis- 


Liefer-- si Lieferzeit 


betrieb _ Benennung 


Massi Wasserwaagen (Katalog-Nr. 735) 
mit Lings- und Querlibelle, mit prisma- 
tischer Sohle, fiir einfachere Werkstatt- 
| zwecke, nicht genormte Ausfithrung, Libel- 
lenempfindlichkeit 1,5 mm/m je Teilstrich 


Blasenausschlag : 
Lange 150mm 380 | sofort 
. 200 mm 381 | sofort 
< 250 mm 382 | sofort 
_ 300mm 383 | 2 Monate 
400mm —~ 384 | 2 Monate 


Waren-Nr, 3755 50 


Massi Wasserwaage (Katalog-Nr, 730) 
mit Horizontal- und Vertikallibelle, mit 
glatter Sohle (Messingplatte), sonst wie] 
vorher genannt 


Lange 500 mm 385 


sofort 
Waren-Nr. 37 55 50 : 


Massi Wasserwaage (Katalog-Nr. 731 A) 
: mit drei geteilten Libellen, sonst wie vor- 
her genannt 


Lange 400 mm 386 
Waren-Nr. 37 55 50 


sofort 


Massi Wasserwaagen (Katalog-Nr. 702) 
mit prismatischer Sohle und einer geteilten 
Libelle, sonst wie vorher genannt 
Lange 150mm 387 
200 mm 388 
250 mm 389 


300 mm 390 
Waren-Nr, 37 55 50 , 


sofort 
sofort 
sofort 
sofort 


a 


Massi Wasserwaagen (Kataiog-Nr. 703) 
aus blankem Eisenrohr, mit einer geteilten 
Libelle, mit glatter Sohle, sonst wie vor-j. 
her genannt 
Lange 100mm 391 
-150mm 392 
200 mm 393 


250 mm 394 
Waren-Nr. 3755 50 


sofort 
sofort 
sofort 
sofort 


A RL 
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: Z . ‘Preis | 
ie, Benennung ‘aehits-|Lieferzeit 


Massi Prazisions- Wasserwaagen (Katalog-Nr. 838) 
fir héhere Anspriiche im Maschinenbau, 
Genauigkeit nach DIN 876, 
Empfindlichkeitsgrad [8 und genauer (bis 
0.01 mm/m), : 
2 Libelien (Langslibelle geschliffen) : | 
Lange 200 mm °395 '1 Monat 


250 mm | 396 ‘1 Monat 
300 mm ' 397 |1 Monat 


Waren-Nr. 37 55 50 


Massi : Pr&zisions - Wasserwaage mit Feinmes- 
schraube iKatalog-Nr. 886) 
geschliffene Langslibelle, mit Querlibelle, 
Teilungswert der FeinmeB-Schraube 
‘roa mim (entspricht 30°) ' 
‘ Lange 230 mm + $98 sofort 
Waren-Nr. 37 55 56 . 


Massi Prazislons- Wasserwaagen (Katalog-Nr. 835) . | 

mit prismatischer Sohle und zwei ge-° | 

- schliffenen Libelien. | 

; Genauigkeit nach DIN 877/I und IL. ! 
LingslibeHe 03 bis 0.4 mm/m 


Lange 200mm 399 ‘sofort 
250 mm 400 ‘sofort 
360 mm : 401 jsofort 
Liingslibelle 0.2 bis 0.25 mm/m : i 
Teinge 200 mn > 402 »3 bis 4 Monate 
250 mm + $03 °'3 bis 4 Monate 
Liingslibetie 0,1 bis 0,15 mm/m i ' 
Lange 200 mm 404 |auf Anfrage 
2.0mm 1405 ‘auf Anfrage 


Waren-Nr. 37 55 50 i i ! 


Massi | Prizisions-Wasserwaagen (Katalog- Nr. 838) | i 
zum Kontrollieren von Kurbelzapfen’ mit | ! 
kreuzprismatischer Sohle und zwei ge-! | 
seniiffenen Libellen. | | 
Genauigkeit nach DIN 877/H und HI i j 


Tdinge 60mm i 406 'sofort 
60 ram | 407 ‘sofort 
160 mm ' 40B ‘sofort 


Waren-Nr. 37 55 50 { 
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Liefer- 


beiriel Benennung 


Preis- ae F 
achliis- 
sel 


Lieferzeit 


Massi Wasserwaagen (Katalog-Nr. 738) - 
Genauigkeit (nicht genormt) 
Lange 60mm 
80 mm 
100 mm 
150 mm 
.| Waren-Nr. 37 55 50 
Massi Priézisions-Rahmen-Wasserwaagen 
(Katalog-Nr. 841 A) ; 
mit einer glatten und drei prismatischen 
Fldchen und zwei geschiiffenen Libellen. 
Langslibelle wie bei Katalog-Nr. 886 be- 
sonders geschiitzt eingebaut. 
Empfindlichkeit der Lanyslibclie 0,05 bis 
0,01 mm/m 
Lange 200 mm 
250 mm 
Waren-Nr. 37 55 50 
Massi Prizisions-Rahmen-Wasserwaagen 
(Katalog-Nr. 841) 
wie Katalog-Nr. 841 A, jedoch ohne Schutz 
der Langslibelle. 
Genauigkeit nach DIN 877/1 und II 
Langslibelle 0,3 bis 0,4 mm/m 
Lange 150mm 
200 mm 
; 300 mm 
Langslibelle 0,2 bis 0,25 mm/m 
Lange 200 mm 
300 mm 
Langslibelle 0,1 bis 0,15 mm/m 
verschiedene Langen 
Waren-Nr. 37 55 50 


i 


wie vorher genannt, jedoch mit geringerer 


409 | sofort 
410 | sofort 
411 | sofort 
412 | sofort 


‘ 


413 | sofort 
414 | sofort 


415 |2 Monate 
416 |2 Monate 
417 |2 Monate 


418 
419 


auf Anfrage 
auf Anfrage 


auf Anfrage 
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ecih , Benennung ‘ste Lieferzeit 


Masst | Rahmen-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 741)! 
. fiir geringere Anspriiche (Genauigkeit nicht. 
: genormt), mit 1 glatten und 3 prismatischen’ i 
- Pldchen 


' Lange 100mm : 420 | sofort 
150 mm ' 421 ° sofort 
200 mm | 422 + sofort 
300 mm ' 423 | sofort 


Waren-Nr. 37 58 50 ! i 


} 


Massi 


Prizisions-Grad-Wasserwaagen 
_ (Katalog-Nr. 881) : 
| Einstellung oder Ablesung von Graden oder: 
. Minuten innerhalb eines Me®bereiches von! 
_ 45° (Genauigkeit nach DIN 876/I) 
MeQbereich bis 45°, i 
Lange 300mm, mit glatter Sohle | 424 : sofort 
300mm, mit prismatischer Sohle | 425 ; sofort 
Waren-Nr. 37 55 $0 ! ' 


Prazisions-Grad-Wasserwaagen 

(Katalog-Nr. 882) | 

; Ausfihrung wie nach Katalog-Nr. 881.! 

" jedoch MeBbereich 90° : : 

* Lange 300mm, mit glatter Sohle i 426 | sofort 
300 mm, mit prismatischer Sohle | 427 : sofort 

Waren-Nr. 37 55 56 i 


Massi 


Prazisions-Grad-Wasserwaagen : : 

i (Katalog-Nr. 882 A) | | 

_ Ausfithrung wie nach Katalog-Nr. 882. ! 

| jedoch mit Querlibelle | 
Lange 300mm, mit glatter Sohle | 428 | sofort 
300mm. mit prismatischer Sohle | 429 | sofort 

: Waren-Nr, %7 55 50 H | 


Massi 
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Liefer- : ral ; E 
i hi. 

betrieb Benennung ee es be s| Lieferzeit 
Massi- Prizisions-Grad-Wasserwaige 


(Katalog-Nr. 884) 
Shnlich der Konstruktion mach Katalog-Nr. 
881, 882, jedoch mit 2 zueinander senkrecht 
liegenden glatten Sohlen, daher fiir hori- 
zontale und vertikale Messimgen nach Gra- 
den und Minuten gleich gut verwendbar 
MeBbereich bis 45°, 
| Lange 175mm 
Waren-Nr. 37 55 50 


430 | sofort *‘ 


Massi Grad-Wasserwaagen (Katulog-Nr. 746) 
, geteilte Libelle, in Stahirohr, Sohle. glatt, 
Genauigkeit nicht genormt 
MeBbereich 90° 
Linge 200 mm 
300 mm 
Waren-Nr_ 3755 50 


431 | sofort 
432 sofort 


Massi Schlauch-Wasserwaage (Katalog-Nr, 782) 
mit glatter Sohle. Ohne Gummnaischlauch. 
Ganze Hohe 240mm. Hoéhenteilung 140 mm 
Besonders geeignet zum Nivellieren unter- 
brochener oder sehr langer Flachen, 
Briickenbau, Betonarbeiten, Transmissions- 
anlagen, Drehbank- und Hobelmaschinen- 


betten 
Waren-Nr. 3755 50 


433 | sofort 


4a 51 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000010002-2 


Approved For REARYS8#9801/12/05 : CIA-RDP83-00415R005000010002-2 


tefer. Preiss 
paler Benennung senda Lieferzeit 
eon 
Massi : aut Anfrage 
Feinpriif: i ‘auf Anfrage 
Gewindelehren 
ae a pe crs ma 
as | Benennung sehlie Lieferzeit 
3; Se 3 ’ 
Massi- i : auf Anfrage 
Feinprif: ‘auf Anfrage 
Teilmaschinen 
oe) ee Se 
vee ' Benenaung i sch Lieferzeit 


FMD} Mikrometer-Tellmaschine Mi 100 
_ fiir feine Teilungen bis 100 mm Lange 
auf Mctali und Glas 
Spindelsteigung 0.5 mm 5 : 
Trommelteilungswert 0,005 mm 434 IV/50 
Waren-Nr. 37 58 80 


FMD Produktions-Krels- und Trommelieil- 
maschine KP 300 i 
Garantierte Fehlergrenze + 39"! : 

_ Teilungsdurchmesser 300mm 435 1/50 
Waren-Nr. 37 68 80 


F 
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Liefer- ' Preis- 


betrieb Benennung ee — eee Lieferzeit . 


FMD Produktions-Langenteilmaschine LP 600° 


Garantierte Fehlergrenze + 0,01 mm 
Teillange 600 mm 
mit Motor ; 436 | 1/50 


Waren-Nr. 37 58 80 


FMD Produktions-Langenteilmaschine LP 1000 


: Garantierte Fehlergrenze + 0,01 mm 
Teillange’ 1000 mm 
mit Motor 437 | II/50 


Waren-Nr. 37 58 80 : : \ 


FMD Hochprizisions-Langenteilmaschine LH 600 


Garantierte Fehlergrenze + 0,002 mm 
Teillange 600 mm 
mit Motor ; -438 | 1/50 
Waren-Nr. 37 58 80 # 
/ 

FMD Hochprizisions-Langenteilmaschine LH 1000 
Garantierte Fehlergrenze + 0,002 mm 
Teillange 1000 mm 

, mit Motor : 439 | I1/50 
Waren-Nr. 37 58 80 

FMD Hochprizisions-Kreisteiimaschine KH 500 © 
Garantierte Fehlergrenze x1” 
Durchmesser des Mutterkreises 500mm 
Originalteilung des Mutterkreises 1/s° 
mit Motor 220/380 V, 1400 U/min , 
mit Reduziergetriebe 1 : 32 440 | 11/50 
Waren-Nr. 37 58 80 

? 

FMD Hochprizisions-Kreisteiimaschine KH 1000 
Garantierte Fehlergrenze + 1” . 
Durchmesser des Mutterkreises 1000 mm 

: { Originalteilung des Mutterkreises 1/60 F 
mit Motor 441 | 1/50 


‘ Waren-Nr. 87 58 80 


\ 
( ° * 
\ 
| 
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Liefer- 
betrieb 


FMD 


FMD 


FMD 


FMD 


FMD 


FMD 


FMD 


i 
| Benennung 


j Tropfpunkithermometer nach Ubbelohde 
| Metallarmatur mit einstellbarem Abstand 


‘ zwischen Probe und Thermometerkugel 
MeBbereich 0 bis 110°C 
50 bis 180°C 
100 bis 230°C 
Waren-Nr. 37 62 20 


: Ring- und Kugelapparat 

‘ (Ball-Ring-Apparat) 

‘ohne DreifuB, Bunsenbrenner und Netz 
Waren-Nr. 3752 20 


- Krimer-Sarnow-Anparat 


ohne DreifuB, Bunsenbrenner und Netz 
Waren-Nr. 37 52 20 


Penetrometer nach Richardson 
Belastung 100g, ohne Metronom 
; Waren-Nr. 37 52 20 


| Duktilometer nach Dow 
_ fir Handantrieb 
: Waren-Nr. 37 52 20 


| FieBprobe 

: Waren-Nr. 37 52 29 

i Strafenteerkonsistometer 
! Waren-Nr,. 37 52 20 


| Armiertes Thermometer 
; Waren-Nr, 37 52 20 


i Preis i 
jschlis Lieferzeit 
$e: stem os etme aaah 


448 | 1 bis 2 Monate 


. 447 2 bis 3 Monate 


| 
| 


449 


450 


4 


1 


| 448 | 2 bis 3 Monate 


sofort 


: sofort 


sofort 


i 
} 
( 
i 
i 
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. Liefer- Preis- ; . 
betrieb Benennung seas oe jeonils Lieferzeit . : Fi 
Nivelliere. 
CZ Bau-Nivellier Ni 060 


mit Kippschraube 
Fernrohr-VergréBerung 19fach > 
Objektiv-Offnung 25 mm 

Libelle 60” . 


mit Behdlter und Stativ 2s (starre Beine) | 452 }1 Monat, 
Waren-Nr, 371711 


CZ |. Bau-Nivellier Ni 060 i 
wie vorher genannt, jecioch mit Stativ 2v 
(verschiebbare Beine)} : 453 |1 Monat 


‘ Waren-Nr. 371711 


“FMD Bau-Nivellier N 20 
Fernrohr-VergroBerung 20fach 
Objektiv-Offnung 30 mit - 
Libelle. 30” 


mit Behalter und Stativ (starre Beine) 454: | sofort 
Waren-Nr. 371711 


ZGL Bau-Nivellier 
mit Kippschraube und Kreis 
‘ Fernrohr-VergréBerung 30fach 


Objektiv-Offnung 35 min 
Libelle 20” : 

Kreis 120mm Durchmesser 
‘Teilung 360° in 1/29, 4008 in 1/28 
Teilungswert 1’ bzw 1¢ 


mit Behalter, ohne Stativ 455 | sofort 
Waren-Nr. 371711 


FMD. Nivellier N 30P 
mit Kippschraube 
Fernrohr-Vergr6Rerung 30fach 
Objektiv-Offnung 40mm ; 


Libelle 15” ras 
mit Behilter und Statiy (starre Beine) | 456 | 2 bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 17 11 ° 
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Sefer, (03 Pris} 
Pe | Benennung ral Lieferzeit 


FMD Nivellier NK 30 P 


| 
mit Kippschraube und Kreis 


Fernrohr-VergréBerung 30fach 
Objektiv-Offnung 40 mm 
Libelle 15” 

Kreis 90 mm Durchmesser 
Teilung 360° in 1/:°, 400% in '/:¢ 
Teilungswert 1’ bzw. 2¢ 

; mit Behélter und Stativ (starre Beine) 457 12 Monate 
| Waren-Nr, 371711 


Cz. Ingenleur-Nivelller Ni 030 

mit Kippschraube 
Fernrohr-Vergréferung 25fach 
! Objektiv-Offnung 35mm 

' Libelle 30” 

- mit Behdlter und Stativ 2s (starre Beine) 
(Neukonstruktion) 

: Waren-Nr. 371711 


. 


anteater nye ohana 


458 | I1L/50 


wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2v 
(verschiebbare Beine) (Neukonstruktion) 
| Waren-Nr. 3717 11 


459 | TIL/50 


i Ingenteur-Nivelller Ni 030 
j mit Teilkreis aus Glas, 

| Tejlung 360° bzw. 400¢, 

} Teilungswert 10’ bzw. 10¢° ! i 

,mit Behalter und Stativ 2s (starre Beine}| i 

‘ (Neukonstruktion) | 460 [11/50 
: Waren-Nr, 3717 14 


QD 
N 


: wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2v/! 
: @verschiebbare Beine) (Neukonstruktion) 
; Waren-Nr. 3717 11 


Bi 


14 
i 
Cz : Ingenleur-Theodollt Theo 030 | 
 Teilung 360° bzw. 4002 | 
' Fernrohr-VergréBerung 25fach 
Objektiv-Offnung 35 mm 
Horizontal- und Vertikalkreis aus Glas 
-Teilung des Horizontalkreises 1° bzw. 18 | 
' Sch&tzung '/0’ bzw. */10¢ | 


' 
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Me Preis- 
Benennung seule: Lieferzeit 
Teilung des Vertikfikreises 1° bzw. 18 
Schétzung 1/5’ bzw, tse 
Querlibelle 30” 

Héhenindexlibelle 30” 
mit Behalter und Stativ 3s (starre Beine) 
(Neukonstruktion) 591 jIV/50 


wie vorher genannt, jedoch mit - ; 

Stativ 3v (verschiebbare Beine) ; 
(Neukonstruktion) . 592 Iv/50 
Waren-Nr. 3717138 : 


12-em-Repetitions-Nonien-Theodolit TNo 1 
Fernrohr-VergréBerung 30fach 
Objektiv-Offnung 40mm 

Horizontalkreis 120mm !urchmesser 


1 Vertikalkreis 100mm urchmesser 


Teilung 360° in 1/s° oder 4008 in ‘/se 
Teilungswert 20” oder 1° 

Nivellierlibelle 20° 

Alhidadenlibelle 30” 

mit Behdlter und Stativ (verschiebbare} 


_| Beine) | 462 |3 bis 4 Monate 


Waren-Nr. 371713 


Forst-Bussole FBu 10 

Fernrohr-VergroéBerung [éfacth 

Objektivéffnung 25 mm 

Balkennadellange der Bussole 75mm 

Teilung der Kreisbusscle 360° in 1/1° 
Horizontalkreis 100mm Durchmesser 

Teilung 360° in 1/,° 

Teilungswert etwa 1’ 

Vertikalkreis 86rom Durchmesser 

Teilung 360° in 1/s° 

Teilungswert etwa 1’ 

mit Behdlter und Stativ (starre Beine) 463 (3 Monate 
Waren-Nr. 3717 13 i 


Meftisch mit Stativ 
(starre Beine) 464 jauf Anfrage 
Waren-Nr. 3717 13 : ‘ 
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; ie ee | Preis 
eo ; Benennung [ish Lielerzeit 
: Sense aed A wet Bs Bde cee 2 
FMD ! Mefitisch mit Stativ 3 oe . 
| (verschiebbare Beine) i; 485 auf Anfrage 
! Waren-Nr. 371713 : ‘ 
| : ! 
FMD | MeBtischblatt 55 em* 466 | auf Anfrage 


' Waren-Nr. 37 1713 


t 

i 

FMD — Kipprege! mit Normalzubehir ! 
- in Kasten , 467 | 

| Waren-Nr. 37 17.19 i 


Elnheitsstativ (verschiebbare Beine) i 
i fiir ZGL-Nivelliere : 468 | sofort 
i Waren-Nr. 371719 : 


4G6L 


Winkelprismen 
Doppelwinkelprisma 
zum Abstecken von rechtén und gestreckten| 


Winkeln, mit Schnurlot 
Waren-Nr. 371719 : 
i 


CZ 


| 
489 | ! kurzfristig 


CZ ' Doppelwinkelprisma 
‘ wie vorgenannt, mit starrem Lotstab aus! 
, Holz und Pendelhalter an Stelle des 


: Schnurlotes 
, Waren-Nr. 37 1718 


470 | kurzfristig 


Doppelwinkelprisma 
| wie vorgenannt, mit 4teiligem Lotstab und 
| Pendelhalter 471 | kurzfristig 
| Waren-Nr. 371719 


ZGL + Winkelprisma 90° : 4724 
. Waren-Nr. 3713719 ; 


| 
| 
| 


Oy 
N 


sofort 


‘ Zabehor fiir Vermessungsgerite 
CZ | Dahlta-Latte 
' 4 m lang, zusammenklappbar, mit Dosen- 


‘ tibelle und ausziehbarem Lettentng 473 
| Waren-Nr, 27:17:19 


; | 
| 


Z2GL : Fluchtstab 2 
| Durchmesser oF mm, 
: Teilung nach DIN VERM 5 


; 50 em, weiB-rot 
| Waren-Nr. 371719 


474 | sofort 
ij 


pa teri henna 
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Liefer- | : Preis- ; . 
: rie. . 
betrieb Benennang lis-| Lieferzeit 


ZGL Reisefluchtstab 2 m 
Profil Dreikant, 6 Stiick satzweise zu einem 
Bund zusammenlegbar, 


Teilung nach DIN VERM 5, 50 cm, weiB-rot | 475 | sofort 
Waren-Nr. 3717 ig 

ZGL Lot 200-g 476 | sofort 
Waren-Nr. 371719 

Q ZGL Lot 300g : 477 sofort 


-Waren-Nr. 371719 


ZGL, Nivellierlatte 4 _m 
Zusammenklappbar auf 2m, mit Verschluf, 
Profil 20 mm X80 mm, Fe 


Teilung nach DIN VERM 3 478 
Waren-Nr. 371719 


3 Monate 


ZGL Nivellierlatte 4 m : 
zusammenklappbar auf ?%m, mit VerschluB, 
Profil 20 mm X 80 mm, 
Tellung abwechselnd meterweise 
schwarz-rot . : 479 | 3 bis 4 Monate 
Waren-Nr, 371719 . . 
ZGL Reise-Nivellierklapplatte 4m 
auf 1m zusammenklappbar, mit VerschluB, 
Profil 18 mm * 50mm, - 
Teilung abwechselnd meterweise 
schwarz-rot 480 
Waren-Nr. 371719 


sofort 


ZGUL Schiebe-Nivellierlatte 1,75 m 
, Qteilig, zusammenschiebbar auf 1 m, 
Teilung und Bezifferung schwarz auf 


weiBem Grund 481 
Waren-Nr. 371719 


sofort - 


ZGL Feldstahime8band 20 m 
auf Aufrollring mit doppeltdrehbaren. 
Endringen 
MeBlinge 20m 
Breite 20 mm 482 
| Waren,Nr. 3717 18 


‘| sofort 
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Z Sane a 
cee Redeinang EE Lietereit 
SE stances ee aan 
ZGL | Richtstab lee 
imach DIN VERM 7, Durchmesser 36 mm , sofort 


; Waren-Nr. 371719 a 
Hl | 
i 


ZGL | Feldbuchrahmen ; 
| DIN-Format A4, aufklappbarer Holz-! 


lrahmen mit fester Schreibeinlage | 484 
| Waren-Nr, 371719 ! 


'Planimeter und Pantographen 
ZGL | Kompensations-Polarplanimeter 

| verstellbarer Fahrstab, 

| Millimeterteilung mit Noniusanzeige, 

/ | mit Kontrollineal und Fadenkreuz 

i Waren-Nr. 37 53 30 
ZGL ! Holzpantograph 

'Stablinge 600 mm ! 

fiir Vergr6Berungen und Verkleinerungen 


in den Verhaltnissen 1:1.25 bis 1:20 
Waren-Nr. 37 53 30 


3 

{ 

| 

| 

| 

ZGL Pragisionspantograph 

Stabe aus Metallrohr, durch Spitzenlager | 
_gelenkig verbunden ie sofort 

( 

| 

i 

] 


; 485 


488 |sofort 


-Waren-Nr. 375330 


FMD 'Zahlenschreibupparat ZA 200 
-zum Beschriften von Metall- oder Glas- 
! Kreisteilungen 360° 


488 jauf Anfrage 
‘Waren-Nr. 37 38 80 : 


FMD —}Zahlenschreibapparat ZA 200 | | 
zum Reschriften von Metall- oder Glas- | 


Kreisteilungen 4008 | 489 laut Anfrage 
:Waren-Nr. 37 58 80 i | é 
FMD  ‘Atzpantegraph AeP 200 "490 ‘11/50 


Waren-Nr. 37 58 86 


‘Bandstahllineale, Glasmafstabe und 


Quadratglastafeln — 
4GL i Bandstabllineal 
durchgehende mm-Teilung 


Lange 500mm 
'Breite 70mm 481 {sofort 
|Waren-Nr. 371719 
| i @i 
60 . 
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Liefer- "| Preis- 
F Regan el Lieferzeit 
betrieb ; 


Cy al 


\ nee at ee ee ne ee ec Reena em te me 


ZGL | i Bandstahilineal 
i i durchgehende mm-Teilung | 
. Lange 1000 mm 

: . | Breite 70mm | 492 |sofort | 


| Waren-Nr. 371719 


i 

ZGL | ; Bandstahllineal | 
| dm und V2-Teilung nach DIN VERM 1__} 493 | sofort 

I ; | Lange 1000 mm i 
: Breite 70mm 
' Waren-Nr. 371719 : 7 


ZGL _: Dreikant-Reduktionsmafistab 
| aus Metall mit Prdzisionsteilung 
| Teilungen: 1 : 2,5, 5, 10, 20,50, 100 | 

\ 


oder: 1:20, 25, 50. 75, 100 und 125 | 
; Waren-Nr. 371719 


are ;sofort . 


ZGL | GlasmaBstab | | i 
| Teilung und Zahlen auf der Riickseite, . 
i schwarz eingelegt 
| 208 mm (La&nge 250 mm) ; .495 | sofort 
| 300mm (Lange 350mm) 496 | sofort 


500 mm (Lange 550 mm) 497 | sofort 
| Waren-Nr. 371719 


ZGL Quadratglastafeln 

200 mm X 200 mm 

Teilung und Schrift auf der unteren Seite | | 
1:1000 498 | sofort 
1°: 2000 499 | sofort 


andere Teilungen auf Anfrage 
Waren-Nr, 37 17 19 


> ) 
‘“zGL | Parallelglastafein | | 
% / 180 mm X 260 mm, | 
\ Teilung und Schrift auf der unteren Seite | 
1: 1000 ' 500 | sofort 
Waren-Nr. 371719 : | : 


SO ZGL _| Parallelglastafeln 

, wie vorher genannt, | 
jedoch mit anderen Teijlungen sofort 
Waren-Nr. 371719 | 


“© 5 


\ 

- | 

_ | 61 
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. a Preis- 
oe " Benennung schida- Lieferzeit 
5@: : 


Cz ! Refraktometer fiir die Zucker- und 
: Olindustrie 
izur schnellen Bestimmung der Trocken- 
-substanz an Zuckerlésungen, Ausgangs- 
‘und Endprodukten inseder Zucker-, Kon- 


serven und Marmeladen-industrie 501 TIT/S50 
Waren-Nr, 37 18 16 ‘ 


Cz Handrefraktometer 0/30 
zur Bestimmung der Trockensubstanz bei 
der Prifung der Obstpulpe in der Marme- . 
lade-Fabrikation sowie bei der Beurteilung 
des Reifegrades in Zuckerriiben-, Obst- 
und Weinbau. : 


mit Riibenstecher und Handsaftpresse 502 sofort 
Waren-Nr. 37 18 10 : 


CZ Elntauch-Refrakiometer 
zur Priifung der Reinheit und zur Bestim- | 
mung der Konzentration von Sduren, 
Saizen und Nahrungsmiitteln, 
mit nicht heizbarem Prisma I. 
Hilfsprisma I, 
aufsteckbarem Metallibecher 
und Temperiecreinrichtung C 503 Ii/56 
Waren-Nr. 371810 


CL Eintauch-Refraktometer 
wahlweise auch nicht heizbare 
Prismen 1,2-——-L160 
und heizbare Doppelprismen I — L10 504 III/50 
Waren-Nr. 37 18 10 : 


Cz Abbe-Refraktometer Modell G a 

zur Messung von Lésungen, Fetten, Olen, 

plastischen und festen Stoffen in Industrie- 

laboratorien, Zuckerfabriken, Raffinerien, 

in der Konservenindustrie und deren 

: Forschungsiaboratorien, 

mit heizbaren Prismen, Justierpléttchen, 

i Flaschchen Monobromnaphthalin, 


Thermometer 505 IV/50 
Waren-Ny, 37 18 16 i : 


62 
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: : ; +t : 
EaLNgS_ | Beneanng Seinen 
CZ Ultra-Thermostat nach Haippler 
zur exakten Einhaltung «iner gleichblei-, 
od benden Temperatur i ae 
\ : ‘| fur AnschluB an 220 V Wechselstrom / | 506 jKurafristig 
: Waren-Nr. 37 19 00 i F 
\ 
ot CZ ; Laboratoriums-Interferon:cter 
‘a : i zur Untersuchung von Ga:en und Flussig- ' 
: keiten, 
wahlweise mit Glas-Gask:ammern | 8 
100, 250, 500, 1000 mm - [oo 
und Glas-Flissigkeitskaminern ‘ | - 
10, 20, 40, 80mm ~ 507 \TIT/50 
Waren-Nr. 37 18 60 bar | 
i 
, CZ | Handspektroskop Modell C ! _ 
mit Wellenlangenskala. 1 508° {ITI/50 * - 
Waren-Nr. 37 18 30 , | | 
| 
CZ | Handspektroskop Modell D a 
| mit Wellenlangenskala und Vergleichs- | 
prisma 509 | IV/50 
= | Waren-Nr. 3718 30 Pa he 
: 5 Pal 
Ne | H , 
CZ | Spiegelmonochromator i : 
: | wahlweise mit Flintglas- oder iis i aes 
: | Steinsalzprisma : 510 ,1V/50 
| Wdren-Nr. 3718 30 Sateen: Sen ms | 
CZ . | Flammenphotometer | 
| fur lichtelektrische Schnelibestimmungen | 
\ von Natrium, Calgium, Kulium in der Che- ; : 
; | mischen Industrie und Landwirtschaft . | 511.| 11/50 
: | Waren-Nr. 3718 40 |. 
| | | 
. ‘, CZ | pulfrich-Photometer 
fir kolorimetrische Bestimmungen und ce. ae 7 
| Absorptionsmessungen an Fhissigkeiten | 512’ | 1/50 


| Waren-Nr. 37 18 40 . i. i 


\ 
| - | | | 63 
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i . ; Preis- | 
pee .Benennung | ach Lieferzeit 
CZ Pulfrich-Photometer 


fir Tritbungs- und Fluoreszenzmessungen | 513 1/50 
Waren-Nr. $7 18 49 . 


Cz ' Pulfrich-Photometer : 


fir Glanzmessungen 514 ‘TIT/so 
Waren-Nr. 37 18 40 


CZ Pulfrich-Photometer™ 
fiir Reflexionsmessungen 


(Kugelreflektometer) 518  ITT/50 
Waren-Nr. 37 18 40 


CZ Kretspolarimeter 
auf Sdulenstativ mit Lampentrager 
und Beobachtungsréhre 


(wahlweise 190,09 200 und 220 mm) 516. 1/50 
Waren-Nr. 317186 20 


CZ Abbe Komparator Modell B 
zur genauesten Ausmessung von Spektral~ 
aufnahmen und fiir andere Langen- 
messungen 


MeSbereich 200 mm S17 'FEI/50 
Waren-Nr. ¥7 18 90 


EGL ‘  Labor-Zentrifugen 
mit eingebautem Antasser 
aus Metall, 
Allstrom, fiir 4 Proben je 15 cm? Inhalt 
Drehzahl regelbar bis 2700 U/min 591 1 Monat 


aus Hartporzellan, 4 
Wechsel-~ oder Gleichstrom, fir 4 Proben 
je 15 cm' Inhalt 


‘ Drehzahi regelbar bis 2700 Usmin 592 1 Monat 
aus Metall, 

Allstrom, fir 6 Proben je 25 cm? Inhalt 

Drehzah! regelbar bis 6000 U/min 593 3 Monate 


Waren-Nr. 37 31 60 
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inogerate, -objektive und -spiegel 


Liefer- 


betrieb 


i 
Benennung 


CZ 


CZ 


ROW. 


{ : 
| Tonkinokofferanlage TK 35/47 


Typenklasse C, 600 m Kassetten, Netz- 
Sense 85 bis 135 V und 195 bis 245 'V | 


mit Projektionsobjektiv 

| Kipronar 1:1,9/140 ram, 1 
Rinfach-Anlage (6 Koffer, 123 kg) 
Doppel-Anlage fiir pausenloses Spiel 
| @ Koffer 197 kg) ; 
Dazu auf Wunsch: 
Projektions-Objektive Kipronar 

(1: 1,9/90, 105, 120 

Waren-Nr. 37 24 40 


Kino-Projektions-Objekti ve 


.Kipronar 1:19 f= 90mm 
Kipronar 1:1,9 f = 105 mm 
Kipronar 1:1,9 f = 120mm 


Kipronar 1:1,9 £ == 140mm 
(Beant 37.12 12 


Kino-Hohlspiegel 
1. sphdrische Hohlspiege!l 
100/36 ohne Bohrung, 
ohne Randausschnilt, puteiten 
175/51 ohne Bobrung, 
ohne Randausschnitt, Tafelglas 
200/64 ohne Bohrung, 
ohne Randausschnitt. Tafelglas 
200/ 80/40 ohne Randausschnitt, 
Tafelgias 
250/100/50 ohne Rand:usschnitt, 
Tafelglas 
250/117/50 ohne Randaussehnit, 
Tafelglas ‘ 
300/115/60 ohne Randausschnitt, 
Tempaxglas 


Satz Réhren 


Preis- 
salts, 


| 518 


519 


520, 


521 
522 
523 


529 


530 


eulaeterzet 


‘auf Anfrage 


auf Anfrage 


auf Anfrage 


' 


auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 


jauf Anfrage 


auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage _ 
auf Anfrage 


auf Anfrage 
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” reine! 


Liefer- _ Benennung sehids- Lieferzcit 
se 


betrieb 


ROW 2. aspharische Spiegel 
: 200; 80/40 ohne Randausschnitt, ; 
Tafeiglas 531 auf Anfrage 
250/ 96/50 mit Randausschnitt, 
Tafelglas ; 532° auf Antrage 
250/ 90/50 mit Randausschniitt, 
Tempaxglas , 533. auf Anfrage 
250/110'50 mit Randausschnitt 
Tafelglas , 534: auf Anfrage 
250/110/50 mit Randausschnitt, : 
Tempaxglas 
300/112/60 mit Randausschnitt, 
. Tempaxgias 
350/115/75 mit Randausschnitt, : : 
Tempaxglas | §87| auf Anfrage 
356/115/75 mit Randausschnitt, ! : 
Tempaxglas 538 auf Anfrage 


| $85; auf Anfrage 


on 
ix) 
oa 


- auf Anfrage 


Waren-Nr. 371212 


Photoobjektive | 


2 Preis-. 
rian . Benennung ‘sehlds- Lieferzeit 
. ae $ 


: Photoobjektive fur Kleinbild-, Hand- und: 
. Atelierkameras unserer Betriebe 

CZ 

ROW : : 

FOG i 
_ Sind teils sofort, teils mit Lieferzeiten bis: 

zu einigen Wochen durch den einschligigen. 

. Fachhandel erhiltlich. 


OZ ' Reproduktionsobjektiye 
in Brennweiten von 105mm bis 12mm 
: sowie Prismen, Spiegel und Zubehér eli 


zum Teil kurzfristig lieferbdr. 
Waren-Nr. 37 12 00 


66 
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Lislers 
betrieb 


| Be Benennung 


CZ y 


CZ 


5* .- 
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eerie eer te ne A 


und Fallschacht fiir Dias 5X5, fiir Licht- 
| wurflampe 120V 100W fiir die Verwen- 


-| Auf Grund seiner Helligkeit geeignet fir 


| Betrachtungsgerat fiir Dokumentations- 


Preis: 


schlis Lieferzeit 


; sel 


| Kleinbildprojektor 100 W 
mit Bildstreifenfitthrung fiir Kleinbildfilme 


dung bei Lichtbildvortrigen in Raumen mit' | 
einer Projektionsentfernung big’zu 9 m. 


filme 


Farbdias. 
Dazu auf Wunsch: 
Maske 18 mmX24 mm zur Bildbandfithrung 


Maske 24 mm X24 mm zur Bildbandfithrung 
Waren-Nr. 37 25 20 


Glithlampen-Epidiaskop 

fiir Projektionsentfernungen von 4,5 bis 
65m mit je 3 Diapositivhaltern 8,5 X 8,5, 
8,5 X10 und 9 X 12 

einschlieBlich eingebautem Transformator 
zum AnschluB an 220V Wechselstrom, 
2 Lichtwurflampen 110 V 1000 W 


und 1 Lichtwurflampe 110 V 500 W 
Waren-Nr. 37 25 20 


[ito 
| 


\ 
S 


539 | auf Anfrage 


540 | auf Anfrage 


541 


542 


‘auf Anfrage 


TII/50 


87 


_ 
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Liefer- ‘Preis- . 
betrieh | Benennung jsebile-) Lieferzeit ; 
Cz Blnokulare Kopflupe 543 kurzfristiz 
Cz | Monokellupen 
3,5< 544 | sofort 
“Bx ; 545 | sofort 
e 
CZ ' Aplanatische Elnschlaglupen 
6X a. ' 546 - sofort 
10% ' 547 sofort 
Cz Aplanatische Doppe!-Einschlaglupe : ‘ 
“8X + 6X +9X% ' 548 1/50 
CZ Aplanatische Lupen : 
6> in Holzkapscel | 848 ‘sofort 
6X mit Griff ' 550 | sofort 
10% in Holzkapsel ’ 551 sofort 
CZ Aplanatische Foto-Einstellupen : 
6X mit Schiebehiilse | 552 : sofort 
8X mit EinsteH- und Klemmring ' §53 © sofort 
10% mit Schiebehiilse ' 554 + sofort 
Cz _Efmfache Fadenzihler 8%, MeBausschnitt | : 
lem!, im Ledertischchen ' 855 ikurzfristig 
CZ Textillupe 6>< und 10™, auf Lupengestell : 
. mit Einsdtzen ''2, 1 und 2 em? ' 556 ‘kurzfristig 
CZ Einfache MeBlupe 38>, Objektmikrometer ‘ 
10mm 100. im Ledertischchen 557 .kurzfristig 
TZ Stlellupen 
56mm Durchmesser ; 558 kugzfristig 
60mm Durchmesser : : $59 ‘kurzfristig 
66 mm Durehmesser 560 kurzfristig 
Cy Lesegias 72mm Durchmesser 561 kurzfristig 
Cw . Weitere Lupen und Lesegliser in den ver- 
ROW ' schiedensten Ausfiihrungen auf Anfrage 
Waren-Nr. 371210 
68 
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: Sees | Preis- | 
Liefer Benennung | Bel Lieferzst 
: 8. i 


betrieb 


ZGL Zeichentischgestell Model! 1948 : BE are ® 
| mit ReiBbrett 100cm < 150.em : | 562 |? Monate 
Wafen-Nr. 37 53 20 4 : 


e 
,2GL Reibbretter t 
we | 47cm X 63cm 563 jauf Anfrage 
: - {100 em * 150 em . | 564 | auf Anfrage 
i ‘| -wWaren-Nr.' 375310 
es , ot : fie Fe 
' ' ZGL Parallel-Fiihrung ,,Idealit“ pe ay Pee 
os fiir Rei®brett-GréBe 100cm “150 cm 565, | sofort 
Waren-Nr, 37 53 20 é : : 
ZGL Zeichenmaschine Modell ..F“ si eek 
fiir ReiBbrettgréBe 100 crm X 150cm, 
/| mit 1 Paar MaBstiibe 1: 2,5 ° 566 |2 Monate 
3 | Waren-Nr. 3758 20 _ 
Lichtpauseinrichtungen 
; : Pr s- | . 
; wae Benennung ecibe Li Lislerzets 
ZGL ; Lichtpausmaschine Modell ,,.F* 


mit 2 beweglichen Jtogenlampen fur 
220V Wechselstrom oder 220330V Dreh~ 
strom einschl. AnlaBdrosseispulen und 


Antriebsmotor. 
Stundenleistung maximal 130 laufende 


Meter 579 |3 Monate ,* 
Waren-Nr. 37 71 00 ' 


Tageslichtpausapparat ,,7elku“ 

-Belichtungsfliche 610 mi .X 900 mm : 
gréBtes DIN- ‘Format Al 580 sofort 
Waren-Nr. a7 71.00 f 


« 


N 
Q 
E 


Trockenentwicklungskasten ‘ & : ; 
1100 mm X 360 mm X 369 mm | 581 | auf Anfrage 
Waren-Nr. 37 71 00 : An hha act gs 
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Likes i 'Preis- : 
betrieb | Penenning a ie ieictzeit 


CZ ; Prismengliser 
| fir Schiffahrt, Fischerei, Polizei, Grenz- 
| schutz, Forschungsreisende, Reporter, In-, : 
genieure, Techniker, Architckten, Berg-; | 
| steiger, Naturfreunde. i 


i Silvamar 6%30 mit Okulareinstellung 567 | auf Anfrage 


! Silvarem 630 mit Mitteltrieb | 568 ‘auf Anfrage 
' Simpsilv 6X30 monokular i 569 laut Anfrage 
> Binoctar 7450 mit Okulareinstellung | 570 lauf Anfrage 
Binoctem 750 mit Mitteltrieb : 571 |auf Anfrage 
Binoctarmo 7X50 monokular 872: | auf Anfrage | 
_ Deltrintem 830 mit Mitteltrieb | 873 {auf Anfrage 
_ Deltrintmo §X30 monokular ' 574 tauf Anfrage 
_Dekarem 10%.50 mit Mitteltrieb 575 |auf Anfrage 
- Dekarismo 10X50 monokular. ' §76 lau’ Anfrage 


. Waren-Nr. 375313 ; 


ROW : Prismengliser : 
- Hellux 6X36 mit Mitteltrieb ' 577 |auf Anfrage 
' Marlux 7X50 mit Mitteltrieb | 578 jauf Anfrage 
| Waren-Nr. 375313 i 


i 
Uhrmatherdrehbank Modell UD 1 
Feindrehbank fiir Hand- und Motorantrieb | : 
' Spindelbohrung 8mm i : 
_ Spitzenhdhe 44mm i 
_ freie Wangenlinge 180mm i 
gréBte Drehlinge gegen Spitze 95mm 
Zubehér: Spannzangen,  Rollénbrosche, 
Hohlbrosche, Auswerfer, Lackschelben, : 
: schwenkbare Handvorlage, Hebelreitstock 582 | sofort 
Waren-Nr. 37 $8 60 : 


MTG , Uhrmacher-Felnmesser M 46 


Medi 


‘ : Teilungswert 0,01 mm 
! MeBbereich 0 bis 10mm 
: Zifferblatt-Durchmesser etwe 60 mm 
| MeBunsicherheit + 0,01 mm 
zum Messen von Scheiben, Wellen, Zapfen 
| usw., auf Holzsockel montiert 583 - sofort 
| Waten-Nr. 3755 34 ; 
ZGL | Rechenschicber 125 mm i 584! | sofort 


Z2GL | Rechenschleber 250 mm 585 | sofert 
Waren-Nr. 37 53 40 | 
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Abbe-Komparatoren 
Abbe-Lingenmesser 
Abbe-Refraktometer 
Anschlagwinkel 


Arbeitsmikroskop ftir Chemiker 


Asphaltprtifgeradte 
Atzpanthographen 
AuBentaster 


Baunivelliere 


- Binokulare Kopflupen 


; Chemiker, Abeltsmicroskop fir 


Bussolen 


3 ‘Dicktenschablonen 


Dunkelfelduntersuchungen, 
Einrichtungen fur 


EHinbaumikroskope 
Einschlaglupen 
Eintauchrefraktometer 
Endmafe 
EndmaGzubehér 


* Epidiaskope 


Fadenzahler 
Federlehren 
FeinmeSfuihlhebel 
FeinmeSlupen 
Feinme§-Schraublehren 
FeldstahimeBbander 
Feldstecher 
Flammenphotometer 


Fihlhebel = s. FeinmeBfihihebel 


Flihlhebelschraublehren 


Gewindelehren 
GewindemeSdrahte 
Gewindeschraublehren 
Gewindestahllehren 
GlasmaBstabe 
GlasprtifmaBe, planparallele 
Gradwasserwaagen : 


_ Grenzlehren 


Haarlineale 
Haarwinkel 
Hand-Refraktometer 


Ingenieur-Nivelliere 
InnenmeSgerate 
Innentaster 
Interferenz-Komparatoren 
Interferometer 


Kamera-Mikroskope 


. Kinoprojektions- Objektive 


Kinospiegel 
Kino-Wiedergabeapparate 
Kippregeln 
Kleinbildprojektoren 
Kleinmikroskope 


- Kopflupen, binokulare 


Kreispolarimeter 
Paras Gsaraa 


Seite 


64 
13 
§2 
23 

6 

54 
60 
27 

- 55 
” 6B 
5? 


6 
3€ 


to a ‘ : Selts 
Laborzentrifugen , 64 
LangenmeBgerate, optische 15 
Lésegldser . 68 
Lichtpausmaschinen 69 
Lineale ; , 22 
Lineale fiir Kataster- und 
’ f#eichenbedart 60. - 
Lochlehren 34 
Luminiszenzeinrichtungen 10 
Lupen . 6B 
Mafstabe 21 
MaGstébe fiir Katasterbedarf 61 
Metalimikroskope ae 
MeSbinder = s, FeldstahlmeBbander 59 
-McSlupen 15 
Muc-S8mikroskope 12 
Me Suhrdickenmesser . 29 
MefBuhren 28 
Mefuhrstander 28 
MeRuhrtiefenmage 29 
Mikrohdrteprifer 9 
Mikrometer = s. FeinmeB- 
Schraublehren 43 
Mikrometer fir Uhrmacher 70 
Mikrophotographische Einrichtungen 10 
Mikroskopierleuchten 1 
Mursekegellehren 32 
Nivelliere 55 
Wermalwinkel 23 
OberflachenpriitgerAte 15 
Objektive : ~ 65, 66 
Optimeter . 15 
Optische LingenmeSgerdte 15 
Optische Teilképfe 16 
Optische Winkelmesser 16 
Orthoteste 29 
Pantogtaphen 60 
Parallel-EndmaBe y . 18 
Parallelfihrungen 69 
Purallelglastafeln 41 
ParallelreiBer 25 
37 
45 
42 
P!: asenkontrasteinrichtungen 10 
Photoeinstellupen 68 
Photometer 63 
Photoobjektive : 66 
Piainglasplatten a 19 
Pianimeter 60 
Pianparallele Glaspriifmafe 19 
Py dparier-Mikroskgpe 9 
Polarimeter a 64 
Polarisationseinrichtungen ftir 
Mikroskopie 10 
Prismen'- 37 
Prismengldser 70 
Pil frich-Photometer 63 
91 
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Rachenlehren 
Radienschablonen « 5. Rundungs- 
sehablonen 3% 
Rechenschieber 70 
Refraktometer 62 
Reifibretter be 
Reproduktions-Opttk Li) 
Richtschienen 3 
Rundungsschablonen 3d 
Sehieblehren #8 
Schlauchwasserwaagen St 
Schraubiehren = 5s. FeinmeB- 
schraubiehren 43 
Spektroskope ° 43 
Spiegelmonochromatoren 6 
StahtmaGstdbe 21 
Stangenzirkel 27 
Stative fur Vermessungsgerite 58 
Stehbildwerfer 67° 
Stichmabe 41 
Stiellupen 68 
StraGBen-Konsistometer Kay 


Tachometer, stationfre co Zeichenmaschinen 

Tageslichipausapparate 63 Zetchentischgestelie 

Tasterzirkel 3 Zentrifugen 

Yeilkopf, optischer 16 Zucker-Refraktometer 

Teilmaschinen 52 ZylinderstichmaBe ~ s. StichmaBe 
, 

72 : Vv. I. S38. CAoo. 6} 
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Textillupen 
Theodolite 
TiefenmaBe 
TNiefenmeBuhren 
Tonkinoanlagen 
Tusdvierlneale 
Tuschierplatten 


Unrmacherdrehbinke 
Uhrmacher, Mikrometer fiir 
Uitraoptimeter 
Ulitra-Thermostate 


Vermessungszubeh or 


Werkzeugmikroskope 
Winkel 

Winkellibelien 
Winkeimesser 
Winkelmesser, optische 


Zahlenschreibapparate 
ZahnmeSschieblehren 
Zahnwelten-Schraublehren 
ZehntelmaBbe 
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